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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 

1η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΓΕΝΙΚΟ  ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ  ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ                         Αθήνα, 09/08/2019 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ»                   Αρ.πρωτ.:18635 

Δ/νση  Διοικητικού-Oικονομικού                                                           Φ.(909,1300) 

Υποδ/ση Οικονομικού 

Τμήμα Προμηθειών 

Ταχ. Δ/νση: Λεωφ.  Αλεξάνδρας 171, ΑΘΗΝΑ 

Ταχ. Κωδ.: 115  22 

Πληροφορίες : Ε. Σταυρούλιας, Β.Βουργέντη 

Τηλ. : 2106409144, 2106409163 

Fax :  2106420146 

E-mail: promith@agsavvas-hosp.gr 

 

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η    Νο55 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 76400 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

ΣΕ ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  

ΥΛΙΚΑ ΕΜΒΟΛΙΣΜΩΝ, Π.Π.Υ.Υ.2019, 

CPV:33141210-5 

ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 180.500,55€  

 

 

(Περιγράφεται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α') 
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Έχοντας υπόψη τις διατάξεις, όπως αυτές έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν: 

1. Του Ν.2198/1994 (ΦΕΚ 43/Α/22-03-1994), άρθρο 24 (παρακράτηση φόρου στο 

εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις). 

2. Tου Ν. 2955/2001 (ΦΕΚ 256/Α/2-11-01) «Προμήθειες Νοσοκομείων ...».  

3. Του Ν.3310/2005 (ΦΕΚ 30/Α/14-2-05) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και 

την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων», 

όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν. 3414/2005 (ΦΕΚ 279/Α/10-11-2005). 

4. Του Ν. 3329/2005 (ΦΕΚ 81/Α/4-4-2005) «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» ως τροποποιήθηκε με το Ν. 3527/2007 (ΦΕΚ 

25/Α/9-2-07).  

5. Του Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ 68/Α/20-3-2007) «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων 

του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις». 

6. Του Ν. 3580/2007 (ΦΕΚ 134/Α/18-6-2007) «Προμήθειες Φορέων εποπτευομένων από 

το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις», όπως 

συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν.3846/2010 (ΦΕΚ 66/Α/11-5-

2010). 

7. Του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/13-7-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 

υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 

αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο ¨Πρόγραμμα Διαύγεια¨ και άλλες διατάξεις», 

όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 23 του Ν.4210/2013 (ΦΕΚ 254/Α/21-

11-2013) «Ρυθμίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις». 

8. Του Ν. 3863/2010 (ΦΕΚ 115/Α/15-7-2010) «Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς 

διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις», άρθρο 68 αφορά συμβάσεις εργολαβίας 

εταιρειών παροχής υπηρεσιών καθαρισμού ή φύλαξης ως τροποποιήθηκε με τον Ν. 

4144/2013. 

9. Του Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ 173/Α/30-9-2010) «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη 

δημόσιων συμβάσεων-Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 

89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ 

του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L76), όπως τροποποιήθηκαν με την 

Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης 

Δεκεμβρίου 2007 (L335)», όπως τροποποιήθηκε ή συμπληρώθηκε με το άρθρο 63 του 

Ν. 4055/2012 (ΦΕΚ 51/Α/12-3-2012), με το άρθρο 28 του Ν.4111/2013 (ΦΕΚ 

18/Α/25-01-2013), με το άρθρο 8 του Ν.4198/2013(ΦΕΚ 215/Α/11-10-2013) και ως 

ισχύει μέχρι σήμερα. 

10. Του Ν. 3984/2011, άρθρο 66 (ΦΕΚ 150/Α/27-6-2011) «Ρύθμιση θεμάτων 

Νοσοκομείων», ως τροποποιήθηκε με το άρθρο 47 του Ν.4272/2014 (ΦΕΚ 145/Α/11-7-

2014) «Παρατηρητήριο Τιμών». 

11. Του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α/15-09-2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων 

– Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν.3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – 

Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις», ως τροποποιήθηκε με το 

άρθρο 238 του Ν. 4072 (ΦΕΚ 86/Α/11-04-2012). 

12. Του Ν. 4129/2013 (ΦΕΚ 52/Α/28-02-2013) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το 

Ελεγκτικό Συνέδριο», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 73 του Ν.4146/2013 (ΦΕΚ 

90/Α/18-04-2013) «Διαμόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις 

Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις» και το άρθρο 1 υποπαρ. Γ1 

του Ν.4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α/7-4-2014). 
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13. Του Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ 107/Α/9-5-2013) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 

4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» περί πληρωμής τιμολογίων εντός 60 ημερών. 

14. Του Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ 120/Α/29-5-2013) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών 

Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις» ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα. 

15. Του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α/26-3-2014) «Διοικητικές Απλουστεύσεις-

Καταργήσεις,... και λοιπές ρυθμίσεις» (κατάργηση επικύρωσης αντιγράφων). 

16. Του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-16) «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και 

υπηρεσιών σύμφωνα με τις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ». 

17. Του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α/5-8-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 

Διατάκτες». 

18. Του Π.Δ.39/2017 (ΦΕΚ 64/Α/4-5-2017) «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών 

Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών». 

19. Την υπ’ αριθμ. ΔΥ8δ/οικ.3607/892 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1060/Β/10-08-2001) «Εναρμόνιση της 

Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Οδηγία 98/79/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συμβουλίου της 27ης Οκτωβρίου 1998 για τα in vitro διαγνωστικά 

ιατροτεχνολογικά προϊόντα». 

20. Την υπ’ αριθμ. ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ.1348 Υπ.Απόφ. (ΦΕΚ 32/Β/16-1-2004) «Αρχές και 

κατευθυντήριες γραμμές ορθής πρακτικής διανομής ιατροτεχνολογικών προϊόντων από 

τις εταιρείες». 

21. Την υπ’ αριθμ. 1108437/2565/ΔΟΣ/16-11-2005 Υπ.Απόφ. (ΦΕΚ 1590/Β/16-11-2005) 

«Καθορισμός Χωρών στις οποίες λειτουργούν εξωχώριες εταιρείες». 

22. Την υπ’ αριθμ. 20977/23-8-2007 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1673/Β/23-08-2007) «Δικαιολογητικά για 

την τήρηση των μητρώων του ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το ν.3414/2005». 

23. Την υπ’ αριθμ. 2/82452/0020 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2441/Β/2-12-08) «Καθορισμός τιμής των 

καταχωρούμενων δημοσιεύσεων». 

24. Την υπ’ αριθμ. ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ.130644 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2197/Β/2-10-2009) «περί Ενεργών 

Εμφυτεύσιμων Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων». 

25. Την υπ’ αριθμ. ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ.130648 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2198/Β/2-10-2009)  «περί 

Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων». 

26. Την υπ’ αριθμ. 57654/2017 Υπ.Απόφ. (ΦΕΚ 781/Β/23-5-17) «Ρύθμιση θεμάτων 

λειτουργίας του ΚΗΜΔΗΣ» 

27. Την υπ’ αριθμ. 08/31.5.2010 Υπ.Απόφ. (ΦΕΚ 777/Β/04-06-2010) «Όροι και κανόνες 

λειτουργίας και προϋποθέσεις δημοσιότητας του Παρατηρητηρίου Τιμών όλων των 

ειδών του άρθρου 10 του ν.3580/07». 

28. Την υπ’ αριθμ. 56902/215 Υπ.Απόφ. (ΦΕΚ 1924/Β/2-6-17) «Τεχνικές λεπτομέρειες και 

διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 

Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 

29. Τις υπ’ αριθμ. πρωτ.2717/20-05-2109 τεχνικές προδιαγραφές. 

30. Την υπ’ αριθμ.554/30-07-2019 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου περί έγκρισης 

πίστωσης 180.500,55€ για τη διενέργεια ανοικτού διαγωνισμού προμήθειας Υλικά 

Εμβολισμών του ΠΠΥΥ2019 με CPV33141210-5. (ΑΔΑ:Ω8ΗΥ469ΗΔ8-Ω9Α). 

31. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 835/30-07-2019 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης. 

(ΑΔΑ:Ω1ΡΩ469ΗΔ8-Τ1Ε). 
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Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε  
1. Ηλεκτρονικό ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό σε ευρώ ελεύθερο είδος, για την 

προμήθεια Υλικά Εμβολισμών όπως αναφέρεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α' της παρούσας 
και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.  

2. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr του συστήματος, ύστερα από κανονική προθεσμία 
τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημερών, από την ημερομηνία αποστολής δημοσίευσης 
περίληψης της διακήρυξης αυτής στο ΚΗΜΔΗΣ. 

3. Τόπος – Χρόνος Διενέργειας Διαγωνισμού 
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ 

ΤΟΠΟΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  

ΕΝΑΡΞΗΣ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & 

ΩΡΑ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & 

ΩΡΑ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ & 

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Οι προσφορές θα 
υποβληθούν 
ηλεκτρονικά 

μέσω της 
διαδικτυακής 

πύλης 
www.promitheus.

gov.gr του 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

ΔΕΥΤΕΡΑ 

19/08/2019 

ΩΡΑ 08:00πμ 

ΔΕΥΤΕΡΑ 

16/09/2019 

ΩΡΑ 16:00μμ 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

20/09/2019 

ΩΡΑ 13:00μμ 

Η φυσική υποβολή των στοιχείων του ηλεκτρονικού (υπο)φακέλου 
«Δικαιολογητικά συμμετοχής-Τεχνική προσφορά», τα οποία δεν έχουν 
εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα και κατά συνέπεια δεν 
φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή, γίνεται στο πρωτόκολλο του Νοσοκομείου 
το αργότερο εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ως άνω καταληκτική 
ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής, ήτοι μέχρι Πέμπτη 19/09/2019. 

4. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της 
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική 
ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε 
ηλεκτρονικό φάκελο. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, 
δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. Ο χρόνος υποβολής της 
προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος 
βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης. Η αποσφράγιση 
των προσφορών γίνεται όπως περιγράφεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ' της παρούσης. 

5. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν οι αναφερόμενοι κατωτέρω, εφόσον 
ασκούν δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο του έργου και πληρούν τους όρους 
και τις προϋποθέσεις της Διακήρυξης:  

α) Φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή αλλοδαπής. 
β) Ενώσεις φυσικών ή/και νομικών προσώπων που υποβάλουν κοινή προσφορά. 
γ) Συνεταιρισμοί. 
δ) Κοινοπραξίες προμηθευτών. 
Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική 
μορφή προκειμένου να υποβάλουν την προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή 
κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή η σύμβαση 
εφόσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της 
σύμβασης. 

  

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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6. Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς 
(προμηθευτές, πάροχοι υπηρεσιών, ανάδοχοι, εργολήπτες ή εργολάβοι) απαιτείται 
να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής 
ψηφιακής υπογραφής. Ο κατάλογος των Αρχών που παρέχουν ψηφιακή υπογραφή και 
έχουν έδρα τους στην Ελλάδα, αναφέρεται στην ιστοσελίδα της Αρχής 
Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων: 
http//www.eett.gr/opencms/opencms/EETT/Electronic_Communications/DigitalSignatures/
SupervisedList.html 
Στη συνέχεια εγγράφονται στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.-Διαδικτυακή πύλη 
www.promitheus.qov.gr) ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής: 
 

i. Οι οικονομικοί φορείς - χρήστες αιτούνται μέσω του συστήματος την εγγραφή 
τους σε αυτό παρέχοντας τις απαραίτητες πληροφορίες και αποδεχόμενοι τους 
όρους χρήσης του ταυτοποιούμενοι ως εξής: 
 Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού 

Μητρώου (ΑΦΜ) ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων (όνομα 
χρήστη και κωδικό πρόσβασης) που αυτοί κατέχουν από το σύστημα 
TAXISNet της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων. 
Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το 
Τμήμα Προγραμματισμού και Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής 
Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών. 

 Οι οικονομικοί φορείς - χρήστες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης οι οποίοι δεν διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου 
(ΑΦΜ) αιτούνται την εγγραφή τους συμπληρώνοντας τον αριθμό 
ταυτότητας ΦΠΑ (VAT Identification Number) και ταυτοποιούνται με 
χρήση των διαπιστευτηρίων που κατέχουν από το αντίστοιχο σύστημα. 
Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το 
Τμήμα Προγραμματισμού και Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής 
Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών. 

 Οι οικονομικοί φορείς - χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους 
και ταυτοποιούνται από τη ΓΓΕ αποστέλλοντας: 
- είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη με επίσημη μετάφραση 

στην ελληνική. 
- είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε μορφή αρχείου .pdf με 

επίσημη μετάφραση στην ελληνική, όπως αυτά προσδιορίζονται στο 
Παράρτημα IX Α για τις δημόσιες συμβάσεις έργων, στο Παράρτημα 
IX Β για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και στο Παράρτημα IX Γ 
για τις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών του π.δ. 60/2θ07, και σύμφωνα 
με τους προβλεπόμενους όρους στο κράτος μέλος εγκατάστασης του 
οικονομικού φορέα, στα οποία να δηλώνεται / αποδεικνύεται η εγγραφή 
του σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο, προσκομιζόμενα εντός 
τριών (3) εργάσιμων ημερών και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή 
ακριβές αντίγραφο) στην αρμόδια υπηρεσία. 
 

ii. Το αίτημα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες 
ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος. 
 

iii. Ο υποψήφιος χρήστης ενημερώνεται από το Σύστημα ή μέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου σχετικά με την εξέλιξη του αιτήματος εγγραφής του. Εφόσον το 
αίτημα εγγραφής εγκριθεί, ο υποψήφιος χρήστης λαμβάνει σύνδεσμο 
ενεργοποίησης λογαριασμού ως πιστοποιημένος χρήστης και προβαίνει στην 
ενεργοποίηση του λογαριασμού του. 

 

  

http://www.promitheus.qov.gr/
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7. Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός, θα γίνει σύμφωνα με τα παρακάτω παραρτήματα που 
επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής: 

7.1 
ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ/ΕΡΓΩΝ/ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ 

7.2 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ/ ΕΡΓΑΣΙΩΝ/ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ -
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ 

7.3 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ  
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’ 

7.4 ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ’ 

7.5 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε’ 

7.6 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓ. ΣΥΜΜΕΤ. & ΤΕΧΝ. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
ΣΤ1’, ΣΤ2’ 

7.7 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ’ 

7.8 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η’ 

7.9 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ 
(ΤΕΥΔ) 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Θ’ 

 
8. Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, οι αναθέτουσες αρχές παρέχουν σε όλους τους 

προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία του διαγωνισμού συμπληρωματικές 
πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά, το 
αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από τη λήξη της προθεσμίας που έχει οριστεί για την 
παραλαβή των προσφορών. Σε περίπτωση επισπευσμένης διαδικασίας, όπως 
αναφέρεται στην παρ. 3 του άρθρου 27 του Ν.4412/16, η προθεσμία αυτή ανέρχεται σε 
τέσσερις (4) ημέρες.  Τα ανωτέρω αιτήματα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο δικτυακό 
τόπο του συγκεκριμένου διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.qov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και φέρουν ψηφιακή υπογραφή. Αιτήματα 
παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών - διευκρινίσεων υποβάλλονται από 
εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή διαθέτουν σχετικά 
διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και 
απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων είναι ψηφιακά 
υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής πληροφοριών που υποβάλλονται εκτός των 
ανωτέρω προθεσμιών δεν εξετάζονται. 

9. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες να 
διευκρινίζουν ή να συμπληρώνουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν 
υποβάλει, μέσα σε εύλογη προθεσμία, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 
επτά (7) ημέρες κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 102 του Ν.4412/16. 

10. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες να 
διευκρινίσουν, μέσα σε εύλογη προθεσμία, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη 
από επτά (7) ημέρες, το περιεχόμενο της τεχνικής ή οικονομικής προσφοράς που 
έχουν υποβάλει, αν περιέχει ασάφειες ήσσονος σημασίας ατέλειες, επουσιώδεις 
παραλείψεις ή πρόδηλα τυπικά ή υπολογιστικά σφάλματα που η αναθέτουσα αρχή 
κρίνει ότι μπορεί να θεραπευτούν κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 102 του Ν.4412/16. 

 

 

  

http://www.promitheus.qov.gr/
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11. Η τελική επιλογή του προμηθευτή/αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με απόφαση του 
Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου κατόπιν σχετικής γνωμοδότησης της 
Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του διαγωνισμού, βασιζόμενη στο οριζόμενο 
δια της παρούσης κριτήριο αξιολόγησης. 
 

12. Η προκήρυξη του διαγωνισμού θα σταλεί με ηλεκτρονικά μέσα στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και 
στο ΚΗΜΔΗΣ και η διακήρυξή του θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Γενικού 
Αντικαρκινικού Ογκολογικού Νοσοκομείου Αθηνών «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ» στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση: www.agsavvas-hosp.gr/Πληροφορίες/Διαγωνισμοί-
Προμήθειες και στη διαδικτυακή πύλη: www.promitheus.gov.gr,  του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 
 

13. Κάθε θέμα που δεν αναφέρεται στη Διακήρυξη αυτή ρυθμίζεται από τις διατάξεις περί 
προμηθειών δημοσίου, όπως αυτές ισχύουν κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της 
παρούσης. 
 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.-Διοικητής  

 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΡΑΜΗΣ 

http://www.agsavvas-hosp.gr/Πληροφορίες/Διαγωνισμοί-Προμήθειες
http://www.agsavvas-hosp.gr/Πληροφορίες/Διαγωνισμοί-Προμήθειες
http://www.promitheus.gov.gr/
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ 

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ/ΕΡΓΩΝ/ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ηλεκτρονικός Ανοικτός Διαγωνισμός 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Χαμηλότερη τιμή 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ-

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
Υλικά Εμβολισμών  

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΕΙΔΟΥΣ(CPV) 

CPV33141210-5 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Όπως αναλυτικά ορίζονται στο  Παράρτημα ΣΤ’ 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ  

& ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΓΕΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

«Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ» 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 

ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΥ 

ΒΑΡΥΝΕΙ 
ΚΑΕ: 1313 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ 
ΕΤΗΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 

159.735,00 ευρώ  
(μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) ή 

180.500,55 ευρώ  
(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)  

Φ.Π.Α. Ο ΙΣΧΥΩΝ 
ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Ένα (1) έτος 

ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΤΡΙΑΚΟΣΙΕΣ ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ (365) 

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ 

ΕΠΟΜΕΝΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 1. α. Ποσοστό 0,07% υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. επί της καθαρής 

αξίας του τιμολογίου (άρθρο 4 παρ.3 του Ν.4013/2011 

όπως ισχύει). 

β. Ποσοστό 0,00252% για κράτηση Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. επί της 

καθαρής αξίας του τιμολογίου για τέλος χαρτοσήμου και 

εισφοράς υπέρ ΟΓΑ (άρθρο 7 της Υ.Α. 5143 ΦΕΚ 

3335/Β/2014).  

2. α. Ποσοστό 0,06% υπέρ Α.Ε.Π.Π. επί της καθαρής αξίας 

του τιμολογίου (άρθρο 350 παρ.3 του Ν.4412/16). 

β. Ποσοστό 0,00216% για κράτηση Α.Ε.Π.Π. επί της 

καθαρής αξίας του τιμολογίου για τέλος χαρτοσήμου και 

εισφοράς υπέρ Ο.Γ.Α. (άρθρο 6 της ΚΥΑ 1191 ΦΕΚ 

969/Β/17). 

3. Ποσοστό 2% υπέρ Οργ. Ψυχικής Υγείας επί της καθαρής 

αξίας του τιμολογίου μετά την αφαίρεση των 

προηγουμένων κρατήσεων (άρθρο 3 του  Ν.3580/2007). 

4. Φόρος εισοδήματος 4% επί της καθαρής αξίας μετά την 

αφαίρεση των ανωτέρω κρατήσεων (άρθρο 24 του 

Ν.2198/94).  
    Στις υπηρεσίες ο φόρος εισοδήματος αντί για 4% είναι 8%. 

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 
ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ 

ΝΟΜΙΣΜΑ ΕΥΡΩ 

ΓΛΩΣΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ Η κατάθεση δειγμάτων θα πραγματοποιηθεί κατόπιν ηλεκτρονικής 

πρόσκλησής μας στο ΕΣΗΔΗΣ, εφόσον κριθεί απαραίτητο από την 

επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού. 

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Τμηματικά και ανάλογα με τις ανάγκες του Νοσοκομείου εντός 

τριών (3) εργασίμων ημερών από τις εκάστοτε τηλεφωνικές ή 

μέσω fax παραγγελίες του αρμόδιου τμήματος. 



10 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ -ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 

 

 

α/α 
ΚΩΔ. 

ΝΟΣ. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ Μ/Μ 

ΠΟΣΟΤΗ

ΤΑ 

12ΜΗΝΗ 

ΠΙΘΑΝΗ 

ΤΙΜΗ/                     

ΜΜ 

(ΕΥΡΩ) 

ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΙ

ΣΑ ΑΞΙΑ 

(ΕΥΡΩ) 

1 42400 

Υλικό εμβολισμού τύπου 

μικροσφαιριδίων για εμβολισμό με 

ακριβή βαθμονόμηση σε 

προγεμισμένες σύριγγες   

Μικροσφαιρίδια εμβολισμού αγγείων 

με ακριβή βαθμονόμηση, απολύτως 

σφαιρικά, από υδρογέλη 

επικαλυμμένα με βιοσυμβατό 

πολυμερές τύπου Polyzene, να 

διατίθενται σε σύριγγες του 1ml, σε 

διαστάσεις  250μm. 

TEM 2 530,00 1.060,00 

2 42401 

Υλικό εμβολισμού τύπου 

μικροσφαιριδίων για εμβολισμό με 

ακριβή βαθμονόμηση σε 

προγεμισμένες σύριγγες   

Μικροσφαιρίδια εμβολισμού αγγείων 

με ακριβή βαθμονόμηση, απολύτως 

σφαιρικά, από υδρογέλη 

επικαλυμμένα με βιοσυμβατό 

πολυμερές τύπου Polyzene, να 

διατίθενται σε σύριγγες του 1ml, σε 

διαστάσεις  400μm. 

TEM 2 530,00 1.060,00 

3 42402 

Υλικό εμβολισμού τύπου 

μικροσφαιριδίων για εμβολισμό με 

ακριβή βαθμονόμηση σε 

προγεμισμένες σύριγγες   

Μικροσφαιρίδια εμβολισμού αγγείων 

με ακριβή βαθμονόμηση, απολύτως 

σφαιρικά, από υδρογέλη 

επικαλυμμένα με βιοσυμβατό 

πολυμερές τύπου Polyzene, να 

διατίθενται σε σύριγγες του 1ml, σε 

διαστάσεις500μm. 

TEM 3 530,00 1.590,00 

4 42403 

Υλικό εμβολισμού τύπου 

μικροσφαιριδίων για εμβολισμό με 

ακριβή βαθμονόμηση σε 

προγεμισμένες σύριγγες   

Μικροσφαιρίδια εμβολισμού αγγείων 

με ακριβή βαθμονόμηση, απολύτως 

σφαιρικά, από υδρογέλη 

επικαλυμμένα με βιοσυμβατό 

πολυμερές τύπου Polyzene, να 

διατίθενται σε σύριγγες του 1ml, σε 

διαστάσεις  700μm. 

TEM 2 530,00 1.060,00 

5 42404 

Υλικό εμβολισμού τύπου 

μικροσφαιριδίων για εμβολισμό με 

ακριβή βαθμονόμηση σε 

προγεμισμένες σύριγγες   

Μικροσφαιρίδια εμβολισμού αγγείων 

με ακριβή βαθμονόμηση, απολύτως 

σφαιρικά, από υδρογέλη 

επικαλυμμένα με βιοσυμβατό 

πολυμερές τύπου Polyzene, να 

διατίθενται σε σύριγγες του 1ml, σε 

TEM 1 530,00 530,00 
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διαστάσεις 900μm. 

6 39146 

Υλικό εμβολισμού τύπου 

μικροσφαιριδίων για εμβολισμό μη 

απορροφήσιμα και ελαστικά  σε 

προγεμισμένες σύριγγες  

Μικροσφαιρίδια εμβολισμού 

κατασκευασμένα από ακρυλικό 

πολυμερές εμποτισμένα με ζελατίνη, 

βιοσυμβατά , μη απορροφήσιμα, 

σφαιρικά & υδρόφιλα.Να είναι 

ελαστικά έως 33%  ώστε 

ναεξασφαλίζετε η εύκολη δίοδό τους 

μέσα από τους μικροκαθετήρες και η 

επαναφορά τους στο αρχικό σφαιρικό 

σχήμα. Να διατίθενται σε 

προγεμισμένες σύριγγες του 1ml σε 

μεγέθος 100-300μm 

TEM 4 530,00 2.120,00 

7 39147 

Υλικό εμβολισμού τύπου 

μικροσφαιριδίων για εμβολισμό μη 

απορροφήσιμα και ελαστικά  σε 

προγεμισμένες σύριγγες  

Μικροσφαιρίδια εμβολισμού 

κατασκευασμένα από ακρυλικό 

πολυμερές εμποτισμένα με ζελατίνη, 

βιοσυμβατά , μη απορροφήσιμα, 

σφαιρικά & υδρόφιλα.Να είναι 

ελαστικά έως 33%  ώστε 

ναεξασφαλίζετε η εύκολη δίοδό τους 

μέσα από τους μικροκαθετήρες και η 

επαναφορά τους στο αρχικό σφαιρικό 

σχήμα. Να διατίθενται σε 

προγεμισμένες σύριγγες του 1ml σε 

μεγέθος  300-500μm 

TEM 4 530,00 2.120,00 

8 39148 

Υλικό εμβολισμού τύπου 

μικροσφαιριδίων για εμβολισμό μη 

απορροφήσιμα και ελαστικά  σε 

προγεμισμένες σύριγγες  

Μικροσφαιρίδια εμβολισμού 

κατασκευασμένα από ακρυλικό 

πολυμερές εμποτισμένα με ζελατίνη, 

βιοσυμβατά , μη απορροφήσιμα, 

σφαιρικά & υδρόφιλα.Να είναι 

ελαστικά έως 33%  ώστε 

ναεξασφαλίζετε η εύκολη δίοδό τους 

μέσα από τους μικροκαθετήρες και η 

επαναφορά τους στο αρχικό σφαιρικό 

σχήμα. Να διατίθενται σε 

προγεμισμένες σύριγγες του 1ml σε 

μεγέθη: 500-700μm 

TEM 4 530,00 2.120,00 

9 
 

Υλικό εμβολισμού τύπου 

μικροσφαιριδίων για εμβολισμό μη 

απορροφήσιμα και ελαστικά  σε 

προγεμισμένες σύριγγες  

Μικροσφαιρίδια εμβολισμού 

κατασκευασμένα από ακρυλικό 

πολυμερές εμποτισμένα με ζελατίνη, 

βιοσυμβατά , μη απορροφήσιμα, 

σφαιρικά & υδρόφιλα.Να είναι 

ελαστικά έως 33%  ώστε 

ναεξασφαλίζετε η εύκολη δίοδό τους 

μέσα από τους μικροκαθετήρες και η 

επαναφορά τους στο αρχικό σφαιρικό 

σχήμα. Να διατίθενται σε 

TEM 2 530,00 1.060,00 
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προγεμισμένες σύριγγες του 1ml σε 

μεγέθη: 700-900μm 

10 42424 

Υλικό εμβολισμού τύπου 

μικροσφαιριδίων για εμβολισμό μη 

απορροφήσιμα και ελαστικά  σε 

προγεμισμένες σύριγγες  

Μικροσφαιρίδια εμβολισμού 

κατασκευασμένα από ακρυλικό 

πολυμερές εμποτισμένα με ζελατίνη, 

βιοσυμβατά , μη απορροφήσιμα, 

σφαιρικά & υδρόφιλα.Να είναι 

ελαστικά έως 33%  ώστε 

ναεξασφαλίζετε η εύκολη δίοδό τους 

μέσα από τους μικροκαθετήρες και η 

επαναφορά τους στο αρχικό σφαιρικό 

σχήμα. Να διατίθενται σε 

προγεμισμένες σύριγγες του 1ml σε 

μεγέθος : 900-1200μm 

TEM 1 530,00 530,00 

11 31365 

Διαστελλόμενα μικροσφαιρίδια με 

δυνατότητα φόρτωσης ξηρής η 

προδιαλυμένης ξηρής η 

προδιαλυμένης Δοξορουβικίνης ή 

Ιρινοτεκάνης για χημειοεμβολισμό 

ήπατος.Τα μικροσφαιρίδια να είναι 

βιοσυμβατά , μη απορροφήσιμα, 

σφαιρικά και να διογκώνονται μετά 

από την επαφή τους με υδατικά 

διαλύματα.Να διατίθενται σε ξηρή 

μορφή σε φιαλίδια και να μπορούν να 

ανασυσταθούν με  NaCl 0,9% 

(φυσιολογικό ορρό) ή μη ιονικό 

σκιαγραφικό μέσο και σε μεγέθη: 30-

60μm 

TEM 15 800,00 12.000,00 

12 42045 

Διαστελλόμενα μικροσφαιρίδια με 

δυνατότητα φόρτωσης ξηρής η 

προδιαλυμένης ξηρής η 

προδιαλυμένηςΔοξορουβικίνης ή 

Ιρινοτεκάνης για χημειοεμβολισμό 

ήπατος.Τα μικροσφαιρίδια ναείναι 

βιοσυμβατά , μη απορροφήσιμα, 

σφαιρικά και να διογκώνονται μετά 

από την επαφή τους με υδατικά 

διαλύματα.Να διατίθενται σε ξηρή 

μορφή σε φιαλίδια και να μπορούν να 

ανασυσταθούν με  NaCl 0,9% 

(φυσιολογικό ορρό) ή μη ιονικό 

σκιαγραφικό μέσο και σε μεγέθη: 50-

100μm. 

TEM 2 800,00 1.600,00 

13 42406 

Μικροσφαιρίδια χημειοεμβολισμού 

αγγείων με ακριβή βαθμονόμηση σε 

σύριγγα των 2ml, από hydrogel με 

επικάλυψη ανόργανου βιοσυμβατού 

πολυμερούς, δυνατότητα φόρτωσης 

φαρμάκων μέχρι 150mg με 

ταυτόχρονη αύξηση μεγέθους 

μικρότερη του 5 %, και δυνατότητα 

συμπίεσης μέχρι 30%, σε διαστάσεις 

40 μm 

TEM 2 800,00 1.600,00 

14 42407 

Μικροσφαιρίδια χημειοεμβολισμού 

αγγείων με ακριβή βαθμονόμηση σε 

σύριγγα των 2ml, από hydrogel με 

επικάλυψη ανόργανου βιοσυμβατού 

πολυμερούς, δυνατότητα φόρτωσης 

φαρμάκων μέχρι 150mg με 

TEM 2 800,00 1.600,00 
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ταυτόχρονη αύξηση μεγέθους 

μικρότερη του 5 %, και δυνατότητα 

συμπίεσης μέχρι 30%, σε διαστάσεις 

75  μm 

15 42409 

Μικροσφαιρίδια χημειοεμβολισμού 

αγγείων με ακριβή βαθμονόμηση σε 

σύριγγα των 2ml, από hydrogel με 

επικάλυψη ανόργανου βιοσυμβατού 

πολυμερούς, δυνατότητα φόρτωσης 

φαρμάκων μέχρι 150mg με 

ταυτόχρονη αύξηση μεγέθους 

μικρότερη του 5 %, και δυνατότητα 

συμπίεσης μέχρι 30%, σε διαστάσεις 

100 μm 

TEM 1 800,00 800,00 

16 40670 

Μικροσφαιρίδια χημειοεμβολισμού 

βιοδιασπώμενα προσωρινής 

ισχαιμικής δραστηριότητας , με 

δυνατότητα ανάμειξης με διάφορα 

χημειοθεραπευτικά φάρμακα, και 

δυνατότητα διάσπασης εντός δύο 

ωρών από την έγχυσή τους στον 

ανθρώπινο οργανισμό. 

TEM 10 1.400,00 14.000,00 

17 νέο 

Σύστημα αφαίρεσης ξένων σωμάτων 

μονής θηλιάς από Nitinol 

επιχρυσωμένηκαι με επικάλυψη 

βολφραμίου για άριστη 

ακτινοσκοπική ορατότητα, με 

καθετήρα εισαγωγής μηδενικής 

παραμόρφωσής και υψηλής 

ανθεκτικότητας στο τσάκισμα και 

έλεγχο περιστροφής 1:1 , γωνίας 90°. 

Διάμετρος βρόγχου 10mm. Σετ 

αποτελούμενο από σύστημα θηλιάς, 

καθετήρα προώθησης, εισαγωγέα 

peel away και σύστημα περιστροφής 

TEM 1 540.00 540.00 

18 νέο 

Σύστημα αφαίρεσης ξένων σωμάτων 

μονής θηλιάς από Nitinol 

επιχρυσωμένηκαι με επικάλυψη 

βολφραμίου για άριστη 

ακτινοσκοπική ορατότητα, με 

καθετήρα εισαγωγής μηδενικής 

παραμόρφωσής και υψηλής 

ανθεκτικότητας στο τσάκισμα και 

έλεγχο περιστροφής 1:1 , γωνίας 90°. 

Διάμετρος βρόγχου 10mm. Σετ 

αποτελούμενο από σύστημα θηλιάς, 

καθετήρα προώθησης, εισαγωγέα 

peel away και σύστημα περιστροφής 

TEM 1 540,00 540,00 

19 νέο 

Σύριγγες χημειοεμβολισμού.Σύριγγες 

από καθαρό πολυκαρβονικό θάλαμο 

που έχει τις ιδιότητες γυαλιού και 

είναι  ειδικές για χημειοεμβολισμό. 

Να  διατίθενται σε χωρητικότητα 

20ml. 

TEM 50 5,80 290,00 

20 νέο 

Σύριγγες χημειοεμβολισμού.Σύριγγες 

από καθαρό πολυκαρβονικό θάλαμο 

που έχει τις ιδιότητες γυαλιού και 

είναι  ειδικές για χημειοεμβολισμό. 

Να  διατίθενται σε χωρητικότητα 

3ml. 

TEM 100 5,80 580,00 

21 νέο 

Σύριγγες χημειοεμβολισμού.Σύριγγες 

από καθαρό πολυκαρβονικό θάλαμο 

που έχει τις ιδιότητες γυαλιού και 

είναι  ειδικές για χημειοεμβολισμό. 

TEM 150 5,80 870,00 
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Να  διατίθενται σε χωρητικότητα 

10ml. 

22 νέο 

Επικαλυμμένο ενδοαυλικό μόσχευμα 

( Stent graft)Με ενδοτοιχωματική 

μεταλλική ενίσχυση από ατσάλι, 

δυνατότητα επανέκπτυξης και 

επιλογή κωνοποίησης του 

μοσχεύματος, προφορτωμένο σε μη-

διατατό μπαλόνι (Balloon 

Expandable Stent Graft). Παρουσία 

ακτινοσκιερών δεικτών στα άκρα του 

μπαλονιού που ταυτοποιούν τη θέση 

του περιφερικού stent και 

επισημαίνουν ακτινοσκοπικά το 

λειτουργικό μήκος του μπαλονιού. 

Συμβατά με θηκάρι από 6 έως 9Fr 

και οδηγό σύρμα .035’’. Να 

διατίθεται σε μεγέθη από 5mm έως 

12mm. 

TEM 1 2.500,00 2.500,00 

23 νέο 

Επικαλυμμένο ενδοαυλικό μόσχευμα 

( Stent graft)Με ενδοτοιχωματική 

μεταλλική ενίσχυση από ατσάλι, 

δυνατότητα επανέκπτυξης και 

επιλογή κωνοποίησης του 

μοσχεύματος, προφορτωμένο σε μη-

διατατό μπαλόνι (Balloon 

Expandable Stent Graft). Παρουσία 

ακτινοσκιερών δεικτών στα άκρα του 

μπαλονιού που ταυτοποιούν τη θέση 

του περιφερικού stent και 

επισημαίνουν ακτινοσκοπικά το 

λειτουργικό μήκος του μπαλονιού. 

Συμβατά με θηκάρι από 6 έως 9Fr 

και οδηγό σύρμα .035’’. Να 

διατίθεται σε μεγέθη από 10mm έως 

12mm. 

TEM 1 2.500,00 2.500,00 

24 νέο 

Aποσπώμενα σπειράματα.Να 

διαθέτουν απλό μηχανισμό 

απελευθέρωσής τους χωρίς την 

ανάγκη χρήσης επιπλέον εξοπλισμού. 

Να διατίθενται σε έκδοση 0.018” 

συμβατά με μικροκαθετήρα 

εσωτερικού αυλού 0.021” με ή χωρίς 

ινίδια σε διαμέτρους 2mm και μήκος 

4cm 

TEM 2 298,00 596,00 

25 νέο 

Aποσπώμενα σπειράματα.Να 

διαθέτουν απλό μηχανισμό 

απελευθέρωσής τους χωρίς την 

ανάγκη χρήσης επιπλέον εξοπλισμού. 

Να διατίθενται σε έκδοση 0.018” 

συμβατά με μικροκαθετήρα 

εσωτερικού αυλού 0.021” με ή χωρίς 

ινίδια σε διαμέτρους 3mm και μήκος 

4cm 

TEM 2 298,00 596,00 

26 νέο 

Aποσπώμενα σπειράματα.Να 

διαθέτουν απλό μηχανισμό 

απελευθέρωσής τους χωρίς την 

ανάγκη χρήσης επιπλέον εξοπλισμού. 

Να διατίθενται σε έκδοση 0.018” 

συμβατά με μικροκαθετήρα 

εσωτερικού αυλού 0.021” με ή χωρίς 

ινίδια σε διαμέτρους 4mm και μήκος 

4cm 

TEM 2 298,00 596,00 
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27 νέο 

Aποσπώμενα σπειράματα.Να 

διαθέτουν απλό μηχανισμό 

απελευθέρωσής τους χωρίς την 

ανάγκη χρήσης επιπλέον εξοπλισμού. 

Να διατίθενται σε έκδοση 0.018” 

συμβατά με μικροκαθετήρα 

εσωτερικού αυλού 0.021” με ή χωρίς 

ινίδια σε διαμέτρους 5mm και μήκος 

4cm 

TEM 2 298,00 596,00 

28 νέο 

Aποσπώμενα σπειράματα.Να 

διαθέτουν απλό μηχανισμό 

απελευθέρωσής τους χωρίς την 

ανάγκη χρήσης επιπλέον εξοπλισμού. 

Να διατίθενται σε έκδοση 0.018” 

συμβατά με μικροκαθετήρα 

εσωτερικού αυλού 0.021” με ή χωρίς 

ινίδια σε διαμέτρους 6mm και μήκος 

4cm 

TEM 2 298,00 596,00 

29 νέο 

Aποσπώμενα σπειράματα.Να 

διαθέτουν απλό μηχανισμό 

απελευθέρωσής τους χωρίς την 

ανάγκη χρήσης επιπλέον εξοπλισμού. 

Να διατίθενται σε έκδοση 0.018” 

συμβατά με μικροκαθετήρα 

εσωτερικού αυλού 0.021” με ή χωρίς 

ινίδια σε διαμέτρους 2mm και μήκος 

5cm 

TEM 1 298,00 298,00 

30 νέο 

Aποσπώμενα σπειράματα.Να 

διαθέτουν απλό μηχανισμό 

απελευθέρωσής τους χωρίς την 

ανάγκη χρήσης επιπλέον εξοπλισμού. 

Να διατίθενται σε έκδοση 0.018” 

συμβατά με μικροκαθετήρα 

εσωτερικού αυλού 0.021” με ή χωρίς 

ινίδια σε διαμέτρους 3mm και μήκος 

5cm 

TEM 1 298,00 298,00 

31 νέο 

Aποσπώμενα σπειράματα.Να 

διαθέτουν απλό μηχανισμό 

απελευθέρωσής τους χωρίς την 

ανάγκη χρήσης επιπλέον εξοπλισμού. 

Να διατίθενται σε έκδοση 0.018” 

συμβατά με μικροκαθετήρα 

εσωτερικού αυλού 0.021” με ή χωρίς 

ινίδια σε διαμέτρους 4mm και μήκος 

5cm 

TEM 1 298,00 298,00 

32 νέο 

Aποσπώμενα σπειράματα.Να 

διαθέτουν απλό μηχανισμό 

απελευθέρωσής τους χωρίς την 

ανάγκη χρήσης επιπλέον εξοπλισμού. 

Να διατίθενται σε έκδοση 0.018” 

συμβατά με μικροκαθετήρα 

εσωτερικού αυλού 0.021” με ή χωρίς 

ινίδια σε διαμέτρους 5mm και μήκος 

5cm 

TEM 1 298,00 298,00 

33 νέο 

Aποσπώμενα σπειράματα.Να 

διαθέτουν απλό μηχανισμό 

απελευθέρωσής τους χωρίς την 

ανάγκη χρήσης επιπλέον εξοπλισμού. 

Να διατίθενται σε έκδοση 0.018” 

συμβατά με μικροκαθετήρα 

εσωτερικού αυλού 0.021” με ή χωρίς 

ινίδια σε διαμέτρους 6mm και μήκος 

5cm 

TEM 1 298,00 298,00 
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34 νέο 

Aποσπώμενα σπειράματα.Να 

διαθέτουν απλό μηχανισμό 

απελευθέρωσής τους χωρίς την 

ανάγκη χρήσης επιπλέον εξοπλισμού. 

Να διατίθενται σε έκδοση 0.018” 

συμβατά με μικροκαθετήρα 

εσωτερικού αυλού 0.021” με ή χωρίς 

ινίδια σε διαμέτρους10mm και μήκος 

10cm 

TEM 3 298,00 894,00 

35 νέο 

Aποσπώμενα σπειράματα.Να 

διαθέτουν απλό μηχανισμό 

απελευθέρωσής τους χωρίς την 

ανάγκη χρήσης επιπλέον εξοπλισμού. 

Να διατίθενται σε έκδοση 0.035” με 

ινίδια  συμβατά με αγγειογραφικό 

καθετήρα εσωτερικού αυλού 0.038” 

σε διαμέτρους 5mm και μήκος 10cm. 

TEM 2 298,00 596,00 

36 νέο 

Aποσπώμενα σπειράματα.Να 

διαθέτουν απλό μηχανισμό 

απελευθέρωσής τους χωρίς την 

ανάγκη χρήσης επιπλέον εξοπλισμού. 

Να διατίθενται σε έκδοση 0.035” με 

ινίδια  συμβατά με αγγειογραφικό 

καθετήρα εσωτερικού αυλού 0.038” 

σε διαμέτρους 6mm και μήκος 10cm. 

TEM 2 298,00 596,00 

37 νέο 

Aποσπώμενα σπειράματα.Να 

διαθέτουν απλό μηχανισμό 

απελευθέρωσής τους χωρίς την 

ανάγκη χρήσης επιπλέον εξοπλισμού. 

Να διατίθενται σε έκδοση 0.035” με 

ινίδια  συμβατά με αγγειογραφικό 

καθετήρα εσωτερικού αυλού 0.038” 

σε διαμέτρους 7mm και μήκος 10cm. 

TEM 2 298,00 596,00 

38 νέο 

Aποσπώμενα σπειράματα.Να 

διαθέτουν απλό μηχανισμό 

απελευθέρωσής τους χωρίς την 

ανάγκη χρήσης επιπλέον εξοπλισμού. 

Να διατίθενται σε έκδοση 0.035” με 

ινίδια  συμβατά με αγγειογραφικό 

καθετήρα εσωτερικού αυλού 0.038” 

σε διαμέτρους 8mm και μήκος 10cm. 

TEM 2 298,00 596,00 

39 νέο 

Aποσπώμενα σπειράματα.Να 

διαθέτουν απλό μηχανισμό 

απελευθέρωσής τους χωρίς την 

ανάγκη χρήσης επιπλέον εξοπλισμού. 

Να διατίθενται σε έκδοση 0.035” με 

ινίδια  συμβατά με αγγειογραφικό 

καθετήρα εσωτερικού αυλού 0.038” 

σε διαμέτρους 9mm και μήκος 10cm. 

TEM 2 298,00 596,00 

40 νέο 

Aποσπώμενα σπειράματα.Να 

διαθέτουν απλό μηχανισμό 

απελευθέρωσής τους χωρίς την 

ανάγκη χρήσης επιπλέον εξοπλισμού. 

Να διατίθενται σε έκδοση 0.035” με 

ινίδια  συμβατά με αγγειογραφικό 

καθετήρα εσωτερικού αυλού 0.038” 

σε διαμέτρους 10mm και μήκος 

10cm. 

TEM 2 298,00 596,00 

41 νέο 

Πλήρως ελεγχόμενα αποσπώμενα 

μικροσπειράματα περιφερικού 

εμβολισμούΕλεγχόμενα αποσπώμενο 

σπείρωμα εμβολισμού HELIX - 3D 

από πλατίνα, με θρομβωγενεις ίνες 

PGLA ή νάιλον. Το σύστημα να 

TEM 3 990,00 2.970,00 
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διαθέτει δύο επιλογές αποδέσμευσης 

του σπειράματος: χειροκίνητη και 

μηχανική.  Να διατίθεται σε διάμετρο 

2mm μήκος 4cm και είναι συμβατά 

με μικροκαθετήρα 0.0165’’ , 0.021’’ 

42 νέο 

Πλήρως ελεγχόμενα αποσπώμενα 

μικροσπειράματα περιφερικού 

εμβολισμούΕλεγχόμενα αποσπώμενο 

σπείρωμα εμβολισμού HELIX - 3D 

από πλατίνα, με θρομβωγενεις ίνες 

PGLA ή νάιλον. Το σύστημα να 

διαθέτει δύο επιλογές αποδέσμευσης 

του σπειράματος: χειροκίνητη και 

μηχανική.  Να διατίθεται σε διάμετρο 

3mm μήκος 4cm και είναι συμβατά 

με μικροκαθετήρα 0.0165’’ , 0.021’’ 

TEM 3 990,00 2.970,00 

43 νέο 

Πλήρως ελεγχόμενα αποσπώμενα 

μικροσπειράματα περιφερικού 

εμβολισμούΕλεγχόμενα αποσπώμενο 

σπείρωμα εμβολισμού HELIX - 3D 

από πλατίνα, με θρομβωγενεις ίνες 

PGLA ή νάιλον. Το σύστημα να 

διαθέτει δύο επιλογές αποδέσμευσης 

του σπειράματος: χειροκίνητη και 

μηχανική.  Να διατίθεται σε διάμετρο 

4mm μήκος 4cm και είναι συμβατά 

με μικροκαθετήρα 0.0165’’ , 0.021’’ 

TEM 2 990,00 1.980,00 

44 νέο 

Πλήρως ελεγχόμενα αποσπώμενα 

μικροσπειράματα περιφερικού 

εμβολισμούΕλεγχόμενα αποσπώμενο 

σπείρωμα εμβολισμού HELIX - 3D 

από πλατίνα, με θρομβωγενεις ίνες 

PGLA ή νάιλον. Το σύστημα να 

διαθέτει δύο επιλογές αποδέσμευσης 

του σπειράματος: χειροκίνητη και 

μηχανική.  Να διατίθεται σε διάμετρο 

5mm μήκος 2cm και είναι συμβατά 

με μικροκαθετήρα 0.0165’’ , 0.021’’ 

TEM 2 990,00 1.980,00 

45 νέο 

Υγρό εμβολικό υλικό περιφερικών 

αγγείων Το εμβολικό υλικό να  είναι  

αποκλειστικά για χρήση σε 

περιφερικά αγγεία, για εμβολισμό  

ανευρυσμάτων, δυσπλασιών, 

αιμορραγιών, διαφυγών (endoleak), 

ακτινοσκιερό μη κολλητικό και να  

αποτελείται από συμπολυμερές 

EVOH  8% (αιθυλένιο βινυλικής 

αλκοόλης) και ταντάλιο. Ο διαλύτης 

που χρησιμοποιείται είναι DMSO 

(διμεθυλοσουλφοξείδιο).  Να 

διατίθεται σε συσκευασίες των  1.5 

ml. 

TEM 3 1.950,00 5.850,00 

46 νέο 

Υγρό εμβολικό υλικό περιφερικών 

αγγείων Να αποτελείται από το 

συμπολυμερές EVOH (αιθυλένιο 

βινυλικής αλκοόλης), διαλυμένο σε 

DMSO (dimethil sulfoxide) και 

αιωρούμενη μικρονοποιημένη 

πούδρα τανταλίου η οποία παρέχει 

άριστη ακτινοσκιερότητα. Να 

πολυμερίζεται όταν έρθει σε επαφή 

με το αίμα. Η ταχύτητα καθίζησης 

του τανταλίου στο SQUID να 

παρέχει καλύτερη αδιαφάνεια. Να 

TEM 3 1.950,00 5.850,00 
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μην κολλάει στον καθετήρα. Να 

φέρει σπογγώδη αφή. Να διατίθεται 

με ιξώδες 12CP (Μοναδικό 

χαμηλότερο ιξώδες για καλύτερη 

διείσδυση) και 18CP και δυνατότητα 

έως και 30% λιγότερη 

ακτινοδιαπερατότητα. 

47 νέο 

Συστήματα άμεσου αποκλεισμού 

αγγείων/χοληφόρων/ουρητήρα Να 

είναι κατασκευασμένα από νιτινόλη 

και επικαλυμμένα από e-PTFE Να 

είναι αυτοεκπτυσσόμενα σταδιακής 

απελευθέρωσης δυο κινήσεων Να 

είναι φορτωμένα σε καθετήρα 

μεταφοράς 105cm και δύναται να 

χρησιμοποιηθούν με οποιοδήποτε 

οδηγό καθετήρα ή θηκάρι Να 

προσφέρουν αποδεδειγμένα 100% 

άμεσο αποκλεισμό και να μην     

μεταναστεύουνσε  Να είναι 

πιστοποιημένα με FDA για τις 

ενδείξεις τους (Vascular/Non 

Vascular)μεγέθη 5mm 

TEM 2 2.130,00 4.260,00 

48 νέο 

Συστήματα άμεσου αποκλεισμού 

αγγείων/χοληφόρων/ουρητήρα Να 

είναι κατασκευασμένα από νιτινόλη 

και επικαλυμμένα από e-PTFE Να 

είναι αυτοεκπτυσσόμενα σταδιακής 

απελευθέρωσης δυο κινήσεων Να 

είναι φορτωμένα σε καθετήρα 

μεταφοράς 105cm και δύναται να 

χρησιμοποιηθούν με οποιοδήποτε 

οδηγό καθετήρα ή θηκάρι Να 

προσφέρουν αποδεδειγμένα 100% 

άμεσο αποκλεισμό και να μην     

μεταναστεύουνσε  Να είναι 

πιστοποιημένα με FDA για τις 

ενδείξεις τους (Vascular/Non 

Vascular)μεγέθη  8mm 

TEM 1 2.130,00 2.130,00 

49 νέο 

Aιμοστατικές βαλβίδες  με 

μηχανισμό πίεσης διπλού αυλού  με 

προέκταση 20 εκ, για συσκευές έως 

7Fr. Να έχουν μηχανισμό on-ff και 

όχι  περιστροφικά. Να είναι 

συμβατές με όλα τα υλικά που 

χρησιμοποιούνται με το υγρό 

εμβολικό υλικό Onyx και τα 

παρελκόμενα. 

TEM 40 19,00 760,00 

50 νέο 

Οδηγός καθετήρας Να είναι 

κατασκευασμένοι  από 

nylon/polyurethane, ενισχυμένοι με 

μεταλλικό υβριδικό πλέγμα. Να 

έχουν επικάλυψη από ptfe για 

ελάττωση των τριβών και 

ακτινοσκιερό ατραυματικό άκρο. Να 

είναι διαθέσιμοι σε 5F (0,056in) και 

σε τύπο  MPC 

TEM 3 290,00 870,00 

51 νέο 

Οδηγός καθετήρας Να είναι 

κατασκευασμένοι  από 

nylon/polyurethane, ενισχυμένοι με 

μεταλλικό υβριδικό πλέγμα. Να 

έχουν επικάλυψη από ptfe για 

ελάττωση των τριβών και 

ακτινοσκιερό ατραυματικό άκρο. Να 

TEM 3 290,00 870,00 
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είναι διαθέσιμοι σε 6F (0,070in) και 

σε τύπο  MPC 

52 νέο 

Οδηγός καθετήρας Να είναι 

κατασκευασμένοι  από 

nylon/polyurethane, ενισχυμένοι με 

μεταλλικό υβριδικό πλέγμα. Να 

έχουν επικάλυψη από ptfe για 

ελάττωση των τριβών και 

ακτινοσκιερό ατραυματικό άκρο. Να 

είναι διαθέσιμοι σε 7F (0,078in) και 

σε τύπο  MPC 

TEM 2 290,00 580,00 

53 νέο 

Οδηγός καθετήρας Να είναι 

κατασκευασμένοι  από 

nylon/polyurethane, ενισχυμένοι με 

μεταλλικό υβριδικό πλέγμα. Να 

έχουν επικάλυψη από ptfe για 

ελάττωση των τριβών και 

ακτινοσκιερό ατραυματικό άκρο. Να 

είναι διαθέσιμοι σε 5F (0,056in) και 

σε τύπο  SIMMONS 2 

TEM 2 290,00 580,00 

54 νέο 

Οδηγός καθετήρας Να είναι 

κατασκευασμένοι  από 

nylon/polyurethane, ενισχυμένοι με 

μεταλλικό υβριδικό πλέγμα. Να 

έχουν επικάλυψη από ptfe για 

ελάττωση των τριβών και 

ακτινοσκιερό ατραυματικό άκρο. Να 

είναι διαθέσιμοι σε 6F (0,070in)και 

σε τύπο  SIMMONS 2 

TEM 2 290,00 580,00 

55 νέο 

Οδηγός καθετήρας Να είναι 

κατασκευασμένοι  από 

nylon/polyurethane, ενισχυμένοι με 

μεταλλικό υβριδικό πλέγμα. Να 

έχουν επικάλυψη από ptfe για 

ελάττωση των τριβών και 

ακτινοσκιερό ατραυματικό άκρο. Να 

είναι διαθέσιμοι σε 7F (0,078in)και 

σε τύπο  SIMMONS 2 

TEM 2 290,00 580,00 

56 νέο 

Συσκευή αιμόστασης : Σύστημα 

Αγγειακής Αιμόστασης με 

κολλαγόνοΣυσκευή σύγκλισης 

μηριαίας αρτηρίας από 

βιοαπορροφήσιμα άγκυρα, ράμμα & 

κολλαγόνο. Μεγέθη 6Fr. 

TEM 10 125,50 1.255,00 

57 νέο 

Υδρόφιλοι μικροκαθετήρες 

χημειοεμβολισμού 2,7 fr με οδηγό 

σύρμα (coaxial type). Ειδικοί 

υπερεκλεκτικοί τριστρωματικοί 

μικροκαθετήρες με εσωτερικό 

στρώμα από PTFE για πλήρη 

συμβατότητα με χημειοεμβολικά, 

χημειοθεραπευτικά (NBCA glue, 

Ethanol, DMSO, Lipidol, Cisplatin, 

Mytomycin, Adriamycin, Zinostatin 

κλπ) και άλλα εμβολικά υλικά. Να 

διαθέτει σε όλο του το σώμα 

ακτινοσκιερό σπείραμα από Tungsten 

βαθμιδωτής ελίκωσης καθώς και 

εξωτερικό κάλυμμα από ΄΄Μ΄΄ 

υδρόφιλο πολυστρωματικό πλαστικό 

πολυμερές για να του προσδίδει 

δυνατότητα πρόσβασης σε δύσκολες 

και ασβεστωμένες ανατομίες και 

ευκολία στους χειρισμούς. Ο 

TEM 6 630,00 3.780,00 
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συρμάτινος οδηγός να είναι 

κατασκευασμένος από μονοκόμματο 

πυρήνα κράματος Νικελίου-Τιτανίου 

(Nitinol),διαμέτρου 0,021'' και ειδικό 

ακτινοσκιερό εξωτερικό κάλυμμα 

από ΄΄Μ΄΄ υδρόφιλο πολυμερές 

πολυοθρεθάνης, σε όλο το μήκος του 

σύρματος, για την ασφαλή και 

ατραυματική καθοδήγησή τους μέσα 

από ασβεστωμένα και με δύσκολες 

ανατομίες (ελικωμένα) αγγεία. Η 

υδρόφιλη ιδιότητα του καθετήρα και 

του συρμάτινου οδηγού να είναι 

αποτέλεσμα χημικής επεξεργασίας 

εφαρμοσμένη με μοριακή ένωση 

στην επιφάνεια του υλικού και όχι 

απλή επίστρωση αυτού, έτσι ώστε να 

μην γίνονται κολλώδη και δύσχρηστα 

και να αντέχουν σε χρονοβόρες 

διαδικασίες. Να διαθέτει εξωτερική 

διάμετρο καθετήρα 2.4 Fr άπω / 2.9 

Fr εγγύς. 

58 41228 

ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΕΝΔΟΠΡΟΘΕΣΗ 

ΦΛΕΒΙΚΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝEιδικό 

φλεβικό στέντ σχεδιασμένο με 

σύστημα ανεξάρτητων δακτυλίων, με 

εύκαμπτους σύνδεσμους flash links, 

διάμετρος stent: 10- 18 mm και 

μήκος stent: 60-150mm. Σύστημα 

εισαγωγής 10F 100 cm.Eιδικό 

φλεβικό στέντ σχεδιασμένο με 

σύστημα ανεξάρτητων δακτυλίων, με 

εύκαμπτους σύνδεσμους flash links, 

Μεγάλη ελαστικότητα της 

ενδοπρόθεσης, “sinuswave” από 

υλικό NITINOL θερμικής μνήμης με 

Σύστημα εφαρμογής 10 French, 

οφέλιμου μήκους 100 cm. Διάμετρος 

stent:  12mm Μήκος stent: 60mm 

TEM 7 2.399,00 16.793,00 

59 41229 

ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΕΝΔΟΠΡΟΘΕΣΗ 

ΦΛΕΒΙΚΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝEιδικό 

φλεβικό στέντ σχεδιασμένο με 

σύστημα ανεξάρτητων δακτυλίων, με 

εύκαμπτους σύνδεσμους flash links, 

διάμετρος stent: 10- 18 mm και 

μήκος stent: 60-150mm. Σύστημα 

εισαγωγής 10F 100 cm.Eιδικό 

φλεβικό στέντ σχεδιασμένο με 

σύστημα ανεξάρτητων δακτυλίων, με 

εύκαμπτους σύνδεσμους flash links, 

Μεγάλη ελαστικότητα της 

ενδοπρόθεσης, “sinuswave” από 

υλικό NITINOL θερμικής μνήμης με 

Σύστημα εφαρμογής 10 French, 

οφέλιμου μήκους 100 cm. Διάμετρος 

stent:  12mm Μήκος stent: 80mm 

TEM 7 2.399,00 16.793,00 

60 
 

ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΕΝΔΟΠΡΟΘΕΣΗ 

ΦΛΕΒΙΚΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝEιδικό 

φλεβικό στέντ σχεδιασμένο με 

σύστημα ανεξάρτητων δακτυλίων, με 

εύκαμπτους σύνδεσμους flash links, 

διάμετρος stent: 10- 18 mm και 

μήκος stent: 60-150mm. Σύστημα 

εισαγωγής 10F 100 cm.Eιδικό 

TEM 3 2.399,00 7.197,00 
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φλεβικό στέντ σχεδιασμένο με 

σύστημα ανεξάρτητων δακτυλίων, με 

εύκαμπτους σύνδεσμους flash links, 

Μεγάλη ελαστικότητα της 

ενδοπρόθεσης, “sinuswave” από 

υλικό NITINOL θερμικής μνήμης με 

Σύστημα εφαρμογής 10 French, 

οφέλιμου μήκους 100 cm. Διάμετρος 

stent:  14mm Μήκος stent: 60mm 

61 
 

ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΕΝΔΟΠΡΟΘΕΣΗ 

ΦΛΕΒΙΚΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝEιδικό 

φλεβικό στέντ σχεδιασμένο με 

σύστημα ανεξάρτητων δακτυλίων, με 

εύκαμπτους σύνδεσμους flash links, 

διάμετρος stent: 10- 18 mm και 

μήκος stent: 60-150mm. Σύστημα 

εισαγωγής 10F 100 cm.Eιδικό 

φλεβικό στέντ σχεδιασμένο με 

σύστημα ανεξάρτητων δακτυλίων, με 

εύκαμπτους σύνδεσμους flash links, 

Μεγάλη ελαστικότητα της 

ενδοπρόθεσης, “sinuswave” από 

υλικό NITINOL θερμικής μνήμης με 

Σύστημα εφαρμογής 10 French, 

οφέλιμου μήκους 100 cm. Διάμετρος 

stent:  14mm Μήκος stent: 80mm 

 

TEM 3 2.399,00 7.197,00 

62 
 

ΟΜΑΔΑ :ΣΕΤ 
    

62.1 
 

ΜΙΚΡΟΚΑΘΕΤΗΡΑΣ Υ/Φ 1,98Fr 

Μικροκαθετήρας υδρόφιλος μαλακός 

με 1,98F άπω άκρο ωφέλιμο μήκος 

125cm, υδρόφιλο μήκος 65 cm, με 

πλέγμα από βολφράμιο, κυρτό 

προσχηματισμένο άκρο, εγγύς άκρο 

1.98Fr για σύρμα max 

0.018΄΄Υδρόφιλοι καθετήρες 1.98F  

υπερεκλεκτικού καθετηριασμού 

αγγείων με Entryprofile 1.90F, 

Ωφέλιμο 43496μήκος  125 

cm,Υδρόφιλο μήκος 65 cm. 

 Υλικό κατασκευής: Πολυαμίδιο, 

κυρτό προσχηματισμένο άκρο από 

πολυουρεθάνη, Απόλυτα κατάλληλος 

για ομαλή εφαρμογή εμβολισμού με 

σπειράματα, 1000psi μέγιστη πίεση, 

Ρυθμός έγχυσης 1ml/sec 

σκιαγραφικού, 0,9mm ακτινοσκιερός 

σημαντής στο άκρο, Εσωτερικό 

πλέγμα από βολφράμιο , 

Taperedclearhub με Εσωτερική 

επικάλυψη με  PTFE για ομαλή 

μετάβαση του σύρματος , του 

εμβολικού υλικού, των υγρών 

εγχύσεως  ή των διαγνωστικών 

παραγόντων. 

TEM 5 670,00 3.350,00 

62.2 43497 

ΕΙΔΙΚΟ Υ/Φ ΣΥΡΜΑ 

ΕΜΒΟΛΙΣΜΟΥ Περιφερικό σύρμα 

0.016'' μήκους 165 και 180cm 

πυρήνα από ανοξείδωτο ατσάλι και 

υδρόφιλη επικάλυψη μήκους 160 και 

175cm και με άκρο 

προσχηματιζόμενο σχεδιασμoύ 

Actone, ευθύ ή κυρτό ή διπλής 

TEM 5 350,00 1.750,00 



22 

γωνίωσης. Σύρμα περιφερικών 

αγγείων υδρόφιλο από ανοξείδωτο 

ατσάλι με μεγάλη περιστρεψιμότητα, 

οδηγησιμότητα των μικροκαθετήρων 

και εξασφαλισμένη διατήρηση 

σχήματος μετά το σχηματισμό του 

άκρου. Σχεδιασμός Asahi Actone 

Μήκος  165cmκαι 180cm, 

ακτινοσκιερό άκρο 5cm, Σύρμα 

0,016’, Υδρόφιλο μήκος 160-175 cm 

και Μήκος επικάλυψης με πολυμερές 

160-175 cm. Υλικό κατασκευής  

Aνοξείδωτο ατσάλι και Ευθύ και 

κυρτό άκρο  προσχηματιζόμενο,45 

degreetip, doubleangle 

63 34465 

ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΤΩ ΚΟΙΛΗΣ 

ΦΛΕΒΑΣΦίλτρο κάτω κοίλης 

φλέβας μόνιμο -μή μόνιμο, με  

μηριαία  προσπέλαση, με ειδικό  

ΗΟΟΚ,  ακίδες από ανοξείδωτο 

χάλυβα, με δυνατότητα αφαίρεσης 

από ειδικό σύστημα.Φίλτρο Κάτω 

Κοίλης φλέβας κατασκευασμένο από 

316L χειρουργικό ατσάλι χωρίς 

μαγνητικές ιδιότητες και ασφαλές 

στην MRI με μηριαία προσπέλαση 

Ο σχεδιασμός του κωνικός. Mήκος 

5,5 εκατοστά. Με άγγιστρο για 

ευκολότερη απομάκρυνση από ειδικό 

σύστημα αφαίρεσης 

Το σετ περιλαμβάνει:φίλτρο, 

σύστημα εισαγωγής 7F, διαστολέα, 

pusher, βελόνα, οδ. σύρμα PTFE 

0.035” J 

TEM 1 2400,00 2400,00 

64 36048 

ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΤΩ ΚΟΙΛΗΣ ΦΛΕΒΑΣ 

Φίλτρο κάτω κοίλης φλέβας μόνιμο -

μή μόνιμο, με σφαγιτιδική 

προσπέλαση, με ειδικό ΗΟΟΚ,  

ακίδες από ανοξείδωτο χάλυβα, με 

δυνατότητα αφαίρεσης από ειδικό 

σύστημα.Φίλτρο Κάτω Κοίλης 

φλέβας κατασκευασμένο από 316L 

χειρουργικό ατσάλι χωρίς μαγνητικές 

ιδιότητες και ασφαλές στην MRI με 

σφαγιτιδική προσπέλαση 

Ο σχεδιασμός του κωνικός. Mήκος 

5,5 εκατοστά. Με άγγιστρο για 

ευκολότερη απομάκρυνση από ειδικό 

σύστημα αφαίρεσης 

Το σετ περιλαμβάνει:φίλτρο, 

σύστημα εισαγωγής 7F, διαστολέα, 

pusher, βελόνα, οδ. σύρμα PTFE 

0.035” J 

TEM 2 2400,00 4800,00 

ΣΥΝΟΛΟ 159.735,00 

Φ.Π.Α. 13% 20.765,55 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 180.500,55 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’ 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 
1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

1.1. Τρόπος υποβολής προσφορών 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους 

οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά και ψηφιακά υπογεγραμμένες, μέσω της διαδικτυακής 

πύλης www.promitheus.qov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και 

ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο. 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η 

δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και 

οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από 

το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης. 
Η προσκόμιση στο Νοσοκομείο των απαιτούμενων από τη διακήρυξη 
«Δικαιολογητικών συμμετοχής-Τεχνικής προσφοράς», θα πρέπει να γίνει το αργότερο 
εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής 
υποβολής προσφορών.  
Διευκρίνιση: H οικονομική προσφορά καθώς και οποιαδήποτε συμπληρωματικά 
στοιχεία αυτής υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά. 
 

 
1.2. Περιεχόμενο προσφορών 
Τα περιεχόμενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής:  
(α) ένας (υπο)φάκελος* με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική 
προσφορά» και  
(β) ένας (υπο)φάκελος* με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά». 
*(υπο)φάκελος: κατηγορία επισυναπτόμενων αρχείων στο σύστημα. 
Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον Οικονομικό Φορέα σημαίνονται από αυτόν 
με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του 
που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα. 

1.2.1. Περιεχόμενα (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά συμμετοχής-Τεχνική 
προσφορά» 

Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική προσφορά» 

υποβάλλονται όλα τα απαιτούμενα κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς 

δικαιολογητικά συμμετοχής καθώς και τα ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς. 

Συγκεκριμένα, στον προαναφερόμενο (υπο)φάκελο περιλαμβάνονται: 
α) Δικαιολογητικά συμμετοχής (ως το Παράρτημα ΣΤ της διακήρυξης). 
Η εγγύηση συμμετοχής και το προβλεπόμενο στο άρθρο 79 του Ν.4412/16 (Α147) 
Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του Παραρτήματος Θ’ της 
παρούσης διακήρυξης.  

Οδηγία υποβολής εντύπου ΤΕΥΔ: Για την υποβολή του στο διαγωνισμό θα πρέπει πρώτα 

να το υποβάλλετε μέσω της ιστοσελίδας https://espdint.eprocurement.gov.gr ως 

οικονομικοί φορείς και να επιλέξετε τηλεφόρτωση του σχετικού αρχείου espd-request που 

θα βρείτε στα συνημμένα αρχεία της διακήρυξης μας στο ΕΣΗΔΗΣ, ώστε να το 

συμπληρώσετε, να το εκτυπώσετε σε μορφή PDF και αφού το υπογράψετε ψηφιακά να το 

υποβάλλετε ως δικαιολογητικό συμμετοχής.  

Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) υπογράφεται από τον 

εκπρόσωπο του οικονομικού φορέα. Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα, νοείται ο 

νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό 

εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής ή το 

αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για 

διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης. 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.qov.gr/
https://espdint.eprocurement.gov.gr/
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Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα, νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως 
προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά 
το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής ή το αρμοδίως 
εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για 
διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης 
σύμβασης. 
β) Τεχνική προσφορά (ως το Παράρτημα ΣΤ της διακήρυξης). 

Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική προσφορά» 

υποβάλλονται ως τεχνική προσφορά όλα τα απαιτούμενα ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ-

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ-ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ όπως αναλυτικά περιγράφονται στο 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ.  
Η τεχνική προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική 
ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος ως το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ1’ καθώς και τις 
τεχνικές προδιαγραφές του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ2’. Στην συνέχεια, το σύστημα 
παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά 
και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην 
ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά 
υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη 
περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να 
παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf. 
Εφόσον απαιτήσεις της διακήρυξης για την τεχνική προσφορά δεν έχουν αποτυπωθεί 
στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων 
επισυνάπτει στην τεχνική του προσφορά ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά 
ηλεκτρονικά αρχεία. 
Τα ηλεκτρονικά υποβαλλόμενα τεχνικά φυλλάδια (δηλ. Prospectus σε μορφή PDF ή 
συμπιεσμένα), θα πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένα από τον κατασκευαστικό 
οίκο. Σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση 
ψηφιακά υπογεγραμμένη από τον προσφέροντα, στην οποία θα δηλώνεται ότι τα 
αναγραφόμενα σε αυτά στοιχεία ταυτίζονται με τα στοιχεία των τεχνικών φυλλαδίων 
(Prospectus) του κατασκευαστικού οίκου. Προσφορές που δεν είναι σύμφωνες με 
τα παραπάνω οριζόμενα απορρίπτονται. 
Τεχνικά φυλλάδια (Prospectus) και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό 
περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από 
μετάφραση στη ελληνική. 
Τονίζεται ιδιαίτερα ότι οι Τεχνικές Προσφορές δεν πρέπει να έχουν καμία απολύτως 
άμεση ή έμμεση αναφορά στα οικονομικά στοιχεία των Προσφορών. Σε περίπτωση 
που διαπιστωθεί κάτι τέτοιο, η προσφορά αποκλείεται από περαιτέρω αξιολόγηση 
κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής.    
 
γ) Φυσική υποβολή των στοιχείων του ηλεκτρονικού (υπο)φακέλου 

«Δικαιολογητικά συμμετοχής-Τεχνική προσφορά». 
Φυσική υποβολή απαιτείται ΜΟΝΟ για τα δικαιολογητικά συμμετοχής, τα 
στοιχεία και τα τυχόν απαιτούμενα δικαιολογητικά της τεχνικής προσφοράς του 
προσφέροντος που δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονομικό 
φορέα και κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή. Ως τέτοια 
στοιχεία ενδεικτικά είναι: η εγγύηση συμμετοχής, τα πιστοποιητικά που έχουν 
εκδοθεί από δημόσιες αρχές ή άλλους φορείς.  
 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Όλα τα υπόλοιπα στοιχεία δεν απαιτούνται να προσκομισθούν σε 
φυσική μορφή αρκεί η ηλεκτρονική τους υποβολή σε μορφή .pdf. 
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1.2.2. Περιεχόμενα (υπο)φακέλου «Οικονομική Προσφορά». 
Η Οικονομική Προσφορά υποβάλλεται μόνο ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως 
στον (υπό) φάκελο «Οικονομική Προσφορά». 
Η οικονομική προσφορά, συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική 
ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό 
ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται 
από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική 
φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου 
ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα 
παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το 
ηλεκτρονικό αρχείο .pdf. 
Εφόσον η οικονομική προσφορά δεν έχει αποτυπωθεί στο σύνολό της στις ειδικές 
ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά 
υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία. 
 
Στην Οικονομική Προσφορά αναγράφεται η τιμή και ο τρόπος πληρωμής, όπως 
ορίζεται κατωτέρω: 

1.2.2.1. Τιμές 
1. Οι τιμές θα πρέπει να δίδονται σε ΕΥΡΩ και για παράδοση του 

εμπορεύματος ελεύθερου μέχρι και εντός των αποθηκών που αναφέρονται 
στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α'. 

2. Προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση 
ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

3. Το γενικό σύνολο στρογγυλοποιείται σε δυο δεκαδικά ψηφία, προς τα άνω 
εάν το τρίτο δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή μεγαλύτερο του πέντε και προς τα 
κάτω εάν είναι μικρότερο του πέντε. 

4. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη 
τιμή ή δεν δίδεται ενιαία τιμή για ολόκληρη την προσφερόμενη ποσότητα, η 
προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

5. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες. 

6. Dumping - εξαγωγικές επιδοτήσεις 
α-Η προσφορά απορρίπτεται και σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι 
εφαρμόζεται πολιτική τιμών πώλησης κάτω του κόστους κατασκευής του 
προϊόντος ή της τιμής απόκτησης του προϊόντος για εμπορία (τιμή 
Dumping) ή ότι το προσφερόμενο προϊόν είναι αποδέκτης εξαγωγικής 
επιδότησης. Οι προσφέροντες οφείλουν να είναι γνώστες των 
προαναφερθέντων μέτρων της χώρας προέλευσης του προϊόντος ή της 
κατασκευάστριας εταιρίας. 
β-Οι προσφέροντες κατασκευαστές ή εμπορικοί εκπρόσωποι προϊόντων 
χωρών που δεν έχουν αποδεχθεί τα πρωτόκολλα Πολυμερών Συμφωνιών 
του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.) ή δεν λειτουργούν στο 
πλαίσιο ολοκληρωμένης Τελωνειακής Ένωσης με την ΕΕ, οφείλουν 
εγγράφως να δηλώσουν με την προσφορά τους, ότι το προσφερόμενο 
προϊόν τους δεν είναι αποδέκτης πολιτικής τιμών πώλησης κάτω του 
κόστους κατασκευής ή της τιμής απόκτησης του προϊόντος για εμπορία 
(τιμή Dumping) ή αποδέκτης εξαγωγικής επιδότησης. 
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γ-Δεν έχουν την υποχρέωση κατάθεσης της προαναφερθείσας δήλωσης οι 
προσφέροντες προϊόντα προερχόμενα από τα κράτη-μέλη της Ε.Ε., τη 
Νορβηγία, την Ελβετία, τις ΗΠΑ, την Ιαπωνία, τον Καναδά την Αυστραλία, 
το Ισραήλ και τη Τουρκία καθώς και από κάθε άλλο κράτος που αποδέχεται 
και εφαρμόζει στον χρόνο που επιθυμεί, τα εν λόγω Πρωτόκολλα της 
Π.Ο.Ε. ή που συνδέεται με την Ε.Ε. στο πλαίσιο ολοκληρωμένης 
Τελωνειακής Ένωσης.  
Οι τιμές θα δίνονται ως εξής: 

Ι. Τιμή μονάδος σε ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένων των υπέρ τρίτων 
κρατήσεων και κάθε είδους δαπανών για παράδοση των ειδών 
ελευθέρων, σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α' . 
ΙΙ. Επισημαίνεται ότι το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της 
ανωτέρω τιμής θα υπολογίζεται αυτόματα από το σύστημα. 
ΙΙΙ. Για την διαμόρφωση της συγκριτικής τιμής θα ληφθεί υπόψη, η τιμή 
της προσφοράς για παράδοση του είδους ελεύθερου στις αποθήκες του 
φορέα και το κόστος εγκατάστασης λειτουργίας και συντήρησης αν και 
όπως προβλέπεται από την τεχνική προδιαγραφή. 

7. Η σύγκριση των προσφορών θα γίνεται στη συνολική τιμή της οικονομικής 
προσφοράς χωρίς Φ.Π.Α. 

8. Επισημαίνεται ότι η συνολική προσφερόμενη τιμή της οικονομικής 
προσφοράς δεν θα πρέπει να ξεπερνά την προϋπολογισθείσα δαπάνη. 

9. Εάν στο διαγωνισμό οι προσφερόμενες τιμές είναι υπερβολικά χαμηλές, θα 
εξετάζονται λεπτομερώς οι προσφορές πριν την έκδοση απόφασης 
κατακύρωσης. Για τον σκοπό αυτό, θα ζητηθούν από τον προσφέροντα να 
παρασχεθούν εγγράφως οι αναγκαίες διευκρινίσεις σχετικά με τον 
οικονομικό χαρακτήρα της διαδικασίας κατασκευής ή τις τεχνικές λύσεις 
που έχουν επιλεγεί ή τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες που διαθέτει ο 
προσφέρων για την προμήθεια των ειδών ή την πρωτοτυπία των 
προτεινομένων προμηθειών, τις οποίες επαληθεύει πριν την απόρριψη της 
προσφοράς. 

10. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες 
στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών, οι δε 
προμηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν αυτά. 

11. Επισημαίνεται επίσης ότι, οι οικονομικές προσφορές των εταιρειών θα 
πρέπει να είναι ίσες ή χαμηλότερες των τιμών του καταγράφονται στο 
παρατηρητήριο του άρθρου 3 περίπτωση ιζ του Ν.3580/07. Για τον λόγο 
αυτό και προκειμένου να γίνει η σύγκριση των οικονομικών προσφορών 
με αυτές του Παρατηρητηρίου, θα πρέπει οι εταιρείες στην οικονομική 
τους προσφορά να αναγράφουν, εκτός από την τιμή του προσφερόμενου 
είδους, την παράγραφο και την τιμή με τα οποία αυτό έχει καταχωρηθεί 
στο παρατηρητήριο τιμών. Στην περίπτωση που το προσφερόμενο είδος 
δεν εντάσσεται στο Παρατηρητήριο τιμών αυτό θα πρέπει να 
αναγράφεται ρητά στην οικονομική προσφορά. 

12. Η σύγκριση των οικονομικών προσφορών θα γίνει με αυτές του 
Παρατηρητηρίου τιμών που θα ισχύουν την καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής των προσφορών. 

13. Προσφορές οι οποίες αναγράφουν τιμές πάνω από το Παρατηρητήριο 
του άρθρου 3 περίπτωση ιζ του Ν.3580/07 θα απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες. (Ν.3918/2011, άρθρo 13). 
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1.2.2.2. Τρόπος Πληρωμής 
Η πληρωμή θα γίνεται, για το μέρος της ποσότητας που θα παραδίδεται με τον 

αναλογούντα Φ.Π.Α μετά από κάθε τμηματική, οριστική ποιοτική και 

ποσοτική παραλαβή. 

Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωμής και λοιπά στοιχεία, ισχύουν τα όσα 

αναφέρονται στο άρθρο 200 του N.4412/16. Η πληρωμή θα γίνει με την 

προσκόμιση των παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις 

ανωτέρω διατάξεις και τα ορισθέντα στο Ν.4152/2013.  

 
1.2.2.3. Ρήτρα ηθικού περιεχομένου. 
Απορρίπτονται προσφορές επιχειρήσεων (κατασκευαστικών ή εμπορικών) που 

κατά παράβαση των Άρθρων 138 και 182 της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας 

απασχολούν ή εκμεταλλεύονται ανηλίκους κάτω των 15 ετών. Οι 

προσφέροντες εφόσον δεν είναι και κατασκευαστές οφείλουν να είναι γνώστες 

της εφαρμογής της προαναφερθείσας ρήτρας στην κατασκευάστρια εταιρία του 

προϊόντος. 
 
 
Επισημαίνεται ότι: 
 

 Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον Οικονομικό Φορέα σημαίνονται από 

αυτόν με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της 

προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα. 

 Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι τριακόσιες εξήντα πέντε (365) 

ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή για ένα (1) χρόνο προσμετρούμενες από την 

επομένη διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος 

μικρότερο του παραπάνω αναφερομένου απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
 Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους απαράβατους 

όρους της διακήρυξης συνεπάγονται απόρριψη των προσφορών. 

 Ο χρόνος παράδοσης του υλικού που αναφέρεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α' της 

παρούσης αποτελεί απαράβατο όρο και η υπέρβασή του συνεπάγεται την 

απόρριψη της προσφοράς. 

 Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

 Διευκρινίσεις που δίνονται από τους προσφέροντες οποτεδήποτε μετά την 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, χωρίς να έχουν κληθεί 

εγγράφως από την αναθέτουσα αρχή, δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως 

απαράδεκτες. 

 Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται. 

 Η προσφερόμενη τιμή θα δίνεται ανά είδος. 

 Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας για 

κάθε είδος χωριστά ανά α/α γραμμής. 

 

 

2.  Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών (άρθρο. 100 του Ν.4412/16 ως έχει 

τροποποιηθεί και ισχύει ως σήμερα) 

 

 

2.1. Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών1 

Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των  προσφορών  αρμόδιο 

όργανο της Αναθέτουσας Αρχής (Επιτροπή Διαγωνισμού), προβαίνει στην έναρξη της 

                                                           
1 Βλ. ιδίως παρ. 6 του άρθρου 100 και ΥΑ 56902/215 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας 
του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» (άρθρο 16) 
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διαδικασίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 

100 του ν. 4412/2016, ακολουθώντας τα εξής στάδια: 

 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-

Τεχνική Προσφορά» την Παρασκευή 20/09/2019 και ώρα.13:00μμ[2] και αμέσως 

μετά αφού επιλέξει συστηματικά στο ΕΣΗΔΗΣ «Ολοκλήρωση αξιολόγησης: 

Δικαιολογητικά/Τεχνική» προβαίνει σε   

 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά». 

Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα 

στο άρθρο 2.2 της παρούσας, κάθε προσφέρων  αποκτά πρόσβαση στις λοιπές 

προσφορές και τα υποβληθέντα δικαιολογητικά τους καθώς και στα τεχνικά και 

οικονομικά τους στοιχεία, με την επιφύλαξη των πτυχών εκείνων της κάθε προσφοράς, 

που έχουν χαρακτηρισθεί ως εμπιστευτικές. 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή 

να διευκρινίσουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να 

διευκρινίσουν το περιεχόμενο της τεχνικής ή οικονομικής προσφοράς τους, σύμφωνα 

με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016. 

2.2. Αξιολόγηση προσφορών 

Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα 

Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο 

Σύστημα οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων. 

Ειδικότερα : 

α) το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και 

τα υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε 

πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη του οργάνου3. 

β) Στη συνέχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση μόνο των 

τεχνικών προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής 

έκρινε πλήρη. Η αξιολόγηση γίνεται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και 

συντάσσεται πρακτικό για την απόρριψη όσων τεχνικών προσφορών δεν πληρούν τους 

όρους και τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών και την αποδοχή όσων τεχνικών 

προσφορών αντίστοιχα πληρούν τα ανωτέρω. 

Για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών 

μπορεί να συντάσσεται ενιαίο πρακτικό,  το οποίο κοινοποιείται από το ως άνω όργανο, 

μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», μόνο στην αναθέτουσα αρχή. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 Προτείνεται οι αναθέτουσες αρχές να ορίζουν την ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των 
προσφορών μετά την παρέλευση τριών εργασίμων ημερών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των 
προσφορών, προκειμένου να έχει προσκομιστεί από τους συμμετέχοντες και η πρωτότυπη εγγύηση συμμετοχής, 
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 1.2.1 και 5.3 της παρούσας. 
3 Πρβλ και το άρθρο 72 παρ. 5 του ν. 4412/2016 “Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους φορείς που 
φέρονται να       έχουν              εκδώσει τις εγγυητικές επιστολές προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά 
τους” 
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γ) Στη συνέχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση των 

οικονομικών προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τις τεχνικές προσφορές και 

τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη και σύμφωνα με τους όρους και τις 

απαιτήσεις της παρούσας και συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται αιτιολογημένα 

την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφορών και την ανάδειξη του 

προσωρινού αναδόχου. Το εν λόγω πρακτικό κοινοποιείται από το ως άνω όργανο, 

μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», στην αναθέτουσα αρχή4 προς έγκριση. 

Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της 

σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την 

τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής 

προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής 

πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν. 4412/2016. 

[Επισημαίνεται ότι η εκτίμηση και τα σχετικά αιτήματα προς τους προσφέροντες για την 

παροχή εξηγήσεων σχετικά με το αν μία προσφορά φαίνεται ασυνήθιστα χαμηλή 

εναπόκεινται στην κρίση είτε της Επιτροπής Διαγωνισμού, κατά την αξιολόγηση των 

υποβληθεισών προσφορών, είτε του αποφαινομένου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, 

κατά τη διαδικασία έγκρισης του πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού. Σε κάθε 

περίπτωση η κρίση της αναθέτουσας αρχής σχετικά με τις ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές 

και την αποδοχή ή όχι των σχετικών εξηγήσεων εκ μέρους των προσφερόντων 

ενσωματώνεται στην ως κατωτέρω ενιαία απόφαση] 

Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με 

κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η 

κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του Διαγωνισμού και παρουσία των 

οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές5.  [Επισημαίνεται ότι τα 

αποτελέσματα της κλήρωσης ενσωματώνονται ομοίως στην ως κατωτέρω ενιαία 

απόφαση] 

Στη συνέχεια εκδίδεται από την αναθέτουσα αρχή μια απόφαση, με την οποία 

επικυρώνονται τα αποτελέσματα  όλων των ανωτέρω σταδίων6 («Δικαιολογητικά 

Συμμετοχής», «Τεχνική Προσφορά» και «Οικονομική Προσφορά»), η οποία 

κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες μέσω της λειτουργικότητας 

της «Επικοινωνίας» του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ. 

Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο άρθρο 360 του Ν. 4412/16. 
 

  

                                                           
4 μέσω του πιστοποιημένου χρήστη της αναθέτουσας αρχής στο σύστημα ΕΣΗΔΗΣ 
5 Βλ. άρθρο 90 παρ. 1 του ν. 4412/2016 
6 ήτοι για όλες τις συμβάσεις εκτιμώμενης αξίας άνω των 60.000, 00 ευρώ, στις οποίες αφορά το παρόν 
υπόδειγμα. Πρβλ. εδάφιο γ της παρ. 4 του άρθρου 100, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 18 του ν. 
4497/2017. 
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3. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ – 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ – ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ (άρθρο 103 του Ν.4412/16 και άρθρο 43 

Ν.4605/19)  

3.1. Μετά την ολοκλήρωση της οικονομικής αξιολόγησης των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή 

ειδοποιεί εγγράφως μέσω ΕΣΗΔΗΣ τους προσφέροντες, στους οποίους πρόκειται να γίνει η 

κατακύρωση («προσωρινούς αναδόχους»), να υποβάλουν ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά εντός 

προθεσμίας δέκα (10) ημερών, τα εξής δικαιολογητικά: 

 

Παραπομπή στην δήλωση σας στο ΤΕΥΔ Απαιτούμενα δικαιολογητικά 
κατακύρωσης ως αποδεικτικά μέσα της 

δήλωσης σας στο ΤΕΥΔ 

  

Μέρος ΙΙΙ: Λόγοι αποκλεισμού  

Α: Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές 
καταδίκες 

 

Απόσπασμα σχετικού μητρώου, όπως του 
ποινικού ή ελλείψει αυτού, ισοδύναμου 
εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια 
δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-
μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της 
χώρας όπου είναι εγκατεστημένος, ο 
οικονομικός φορέας, από το οποίο 
προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι 
προϋποθέσεις. 
Η υποχρέωση αυτή αφορά: 
α) στις περιπτώσεις ΕΠΕ, ΟΕ και ΕΕ, τους 
διαχειριστές. 
β) στις περιπτώσεις ΑΕ, τον Διευθύνοντα 
Σύμβουλο και όλα τα μέλη του ΔΣ. 
Προσοχή: Αναλόγως να υποβληθεί το 
ισχύον κωδικοποιημένο καταστατικό του 
Γ.Ε.ΜΗ. από το οποίο να προκύπτουν οι 
διαχειριστές ή ο Διευθύνων Σύμβουλος ή τα 
μέλη του ΔΣ. 

Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή 
φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης                     
↓ 

 
↓ 

Καταβολή φόρων Φορολογική ενημερότητα. 
 

Καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης Ασφαλιστική ενημερότητα. 
 

Γ. Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, 
σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό    
παράπτωμα                                                           
↓ 

 
 
↓ 

Παραβίαση υποχρεώσεων στους τομείς του 
εργατικού δικαίου 

Υπεύθυνη Δήλωση του οικονομικού φορέα 
με την οποία να δηλώνει τις πράξεις 
επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε 
βάρος του σε χρονικό διάστημα δύο (2) 
ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της 
προθεσμίας υποβολής προσφοράς ή 
αίτησης συμμετοχής. 

Πτώχευση Πιστοποιητικό περί μη κήρυξης σε 
πτώχευση από Πρωτοδικείο. 
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Διευκρίνιση: Εάν κάποιο από τα απαιτούμενα αποδεικτικά μέσα δεν εκδίδεται από κάποιο 

κράτος-μέλος ή χώρα, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη 

βεβαίωση ή, στα κράτη-μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από 

υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 

συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους-μέλους ή 

της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. 

Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία 

αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται κάποιο ή κάποια από τα ανωτέρω αποδεικτικά έγγραφα μέσα ή 

ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις απαιτούμενες περιπτώσεις. 

3.2. Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που 

υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα 

συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε 

αυτόν. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την ως άνω προθεσμία, εφόσον αιτιολογείται 

αυτό επαρκώς και κατ' ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες. 

3.3. Αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών είτε διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που 

δηλώθηκαν, είναι ψευδή ή ανακριβή, ή ότι δεν υπεβλήθησαν στον προκαθορισμένο χρόνο τα 

απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα αυτών, ή εκ των προσκομιζόμενων δικαιολογητικών δεν 

αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού ή η πλήρωση μιας ή περισσότερων από 

τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος 

και, με την επιφύλαξη του άρθρου 104 του Ν.4412/16, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής 

η εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την 

αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει των ειδικότερων 

κριτηρίων ανάθεσης όπως έχουν οριστεί στη διακήρυξη, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η 

προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες είτε δεν 

υπέβαλε το σύνολο των απαιτούμενων δικαιολογητικών ή τα υποβληθέντα δεν καλύπτουν τις 

απαιτήσεις της διακήρυξης η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται. 

3.4. Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη 

πρακτικού από το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο και τη διαβίβαση του φακέλου στο 

αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κήρυξη του 

προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας είτε κατακύρωσης της 

σύμβασης. Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών, επικυρώνονται με 

την κατακυρωτική απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής. Κατά της κατακυρωτικής απόφασης χωρεί 

προδικαστική προσφυγή σύμφωνα με το άρθρο 360 του Ν.4412/16.  
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4. ΚΡΙΣΕΙΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 
 
4.1. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα κατακύρωσης για ολόκληρη ή μεγαλύτερη 

ποσότητα από την προκηρυχθείσα ποσότητα μέχρι ποσοστού 30%, εφόσον πρόκειται για 

διαγωνισμό προϋπολογισθείσας αξίας μέχρι 100.000 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

4.2. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα κατακύρωσης για ολόκληρη ή μεγαλύτερη 

ποσότητα από την προκηρυχθείσα μέχρι ποσοστού 15% εφόσον πρόκειται για διαγωνισμό 

προϋπολογισθείσας αξίας από 100.001 € και άνω συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

4.3. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα κατακύρωσης για ολόκληρη ή μικρότερη 

ποσότητα από την προκηρυχθείσα μέχρι ποσοστού 50%. 

4.4. Για κατακύρωση μέρους της ποσότητας κάτω του ποσοστού 50%, απαιτείται προηγουμένη 

αποδοχή από τον προμηθευτή. 

 

 
5. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

 
5.1. Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν 

νόμιμα στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύμφωνα με τα ισχύοντα το 

δικαίωμα αυτό. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων αν δεν είναι διατυπωμένα στην 

Ελληνική γλώσσα θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση. 

5.2. Κάθε προσφορά συμπεριλαμβανομένης και αυτής των ΜΜΕ ή των ενώσεών τους κ.λ.π. 

συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που θα 

καλύπτει το 2% της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης χωρίς ΦΠΑ ή της συνολικής 

προϋπολογισθείσης δαπάνης για την ποσότητα που επιτρέπεται να προσφερθεί. 

5.3. Η εγγύηση συμμετοχής θα πρέπει να είναι σύμφωνη με το συνημμένο υπόδειγμα ή από το 

Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (άρθρο 72 του Ν.4412/8-8-2016) και η παρεχόμενη 

εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί ένα (1) μήνα μετά την λήξη του χρόνου ισχύος της 

προσφοράς που ζητάει η διακήρυξη. 

5.4. Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης, οι προμηθευτές είναι υποχρεωμένοι να 

καταθέτουν εγγύηση καλής εκτέλεσης που να καλύπτει το 5% της συνολικής αξίας των 

κατακυρωμένων ειδών χωρίς Φ.Π.Α.  

5.5. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης θα πρέπει να είναι σύμφωνη με το συνημμένο υπόδειγμα και η 

παρεχόμενη εγγύηση πρέπει να είναι αορίστου χρόνου, δηλαδή να ισχύει μέχρι επιστροφής της 

στην Τράπεζα. 
 
 
6.  ΣΥΜΒΑΣΗ 
 
Μετά την ανακοίνωση της απόφασης κατακύρωσης και την επέλευση των εννόμων 
αποτελεσμάτων αυτής, η Αναθέτουσα Αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την 
υπογραφή της σύμβασης εντός είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης 
ειδικής πρόσκλησης.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ’ 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 
Μοναδικό κριτήριο για την ανάδειξη της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη 
προσφοράς είναι η τιμή. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε’ - ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 
1. Το Νοσοκομείο θα έχει το δικαίωμα υποβολής παραγγελίας από την επόμενη της 

ημερομηνίας υπογραφής της Σύμβασης και σύμφωνα με τις ανάγκες του. 
2. Η εκτέλεση της Σύμβασης που θα υπογραφεί (Παραγγελίες, Επιτροπή Παραλαβής, 

Πληρωμές κ.λ.π. θα γίνει από το Νοσοκομείο. Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνεται 
μετά από κάθε τμηματική, οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή από το 
Νοσοκομείο.  

3. Όταν από τη διακήρυξη προβλέπεται κατάθεση δειγμάτων, αυτά πρέπει να φέρουν 
αυτοκόλλητη ετικέτα που να αναγράφει ευκρινώς την επωνυμία του προμηθευτή, καθώς 
και τον αύξοντα αριθμό είδους ως ορίζεται στη διακήρυξη. Τα δείγματα πρέπει να 
κατατίθενται στο Τμήμα Προμηθειών. 

4. Σε κάθε τεχνική προσφορά οι οικονομικοί φορείς υποχρεούνται στην στήλη 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ των Παραρτημάτων ΣΤ1’ και ΣΤ2’ του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο 
ΕΣΗΔΗΣ να απαντούν συγκεκριμένα και όχι μονολεκτικά με «ΝΑΙ», η δε τεκμηρίωση 
της απάντησης των όπου χρειάζεται θα γίνεται στην επόμενη στήλη ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ. 

5. Στην στήλη ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ του Παραρτήματος ΣΤ2’ να αναφέρονται ονομαστικά τα 
συνημμένα αρχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς του οικονομικού φορέα που αφορούν 
την αντίστοιχη προδιαγραφή του είδους, αναφέροντας τη συγκεκριμένη σελίδα και 
παράγραφο του ανάλογου αρχείου, διευκολύνοντας με αυτό τον τρόπο το έργο της 
επιτροπής.  

6. Καταγωγή προσφερομένων υλικών και δήλωση επιχείρησης κατασκευής του 
τελικού προϊόντος:  

 Οι προμηθευτές (ή εργολήπτες) υποχρεούνται, ανάλογα με την μορφή του 
διαγωνισμού, να αναφέρουν στις αιτήσεις συμμετοχής ή στις προσφορές τους την 
χώρα καταγωγής του τελικού προϊόντος που προσφέρουν (ή που θα 
χρησιμοποιήσουν για εκτέλεση του έργου ή της παροχής υπηρεσιών).  

 Ο συμμετέχων, εφόσον κατασκευάζει ο ίδιος το τελικό προϊόν, πρέπει να δηλώνει 
στην προσφορά του, την επιχειρηματική μονάδα στην οποία θα κατασκευάσει  το 
προσφερόμενο προϊόν, καθώς και τον τόπο εγκατάστασής της. Προσφορά στην 
οποία δεν θα υπάρχει η ανωτέρω δήλωση θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

7. Όταν οι προσφέροντες δεν θα κατασκευάσουν οι ίδιοι το τελικό προϊόν, σε δική τους 
επιχειρηματική μονάδα, στην προσφορά τους δηλώνουν την επιχειρηματική μονάδα, 
στην οποία θα κατασκευαστεί το προσφερόμενο προϊόν και τον τόπο εγκατάστασής της. 
Επίσης στην προσφορά τους πρέπει να επισυνάψουν και υπεύθυνη δήλωσή τους 
(εννοείται οι προσφέροντες) προς τον φορέα ότι η κατασκευή του τελικού προϊόντος θα 
γίνει από την επιχείρηση στην οποία ανήκει ή η οποία εκμεταλλεύεται ολικά ή μερικά τη 
μονάδα κατασκευής του τελικού προϊόντος και ότι ο νόμιμος εκπρόσωπος της 
επιχείρησης αυτής έχει αποδεχθεί έναντί τους την εκτέλεση της συγκεκριμένης 
προμήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης ειδών του διαγωνισμού σ’ αυτούς. Προσφορά 
στην οποία δεν θα υπάρχει η ανωτέρω δήλωση θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ1’ 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ &  

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  

Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΗΔΗΣ: 76400 

A/A ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 55 

 

 
ΧΑΡΑΚΤHΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ    

   Α.1.Εγγυητική συμμετοχής στο διαγωνισμό, που αντιστοιχεί σε 
ποσοστό 2%, επί της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης 
χωρίς ΦΠΑ  ή  το 2% του ποσού που καλύπτει την συνολική 
προϋπολογισθείσα αξία μόνο των προσφερομένων ειδών χωρίς 
ΦΠΑ. 

ΝΑΙ   

   Α.2.Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) ως 
το σχέδιο του Παραρτήματος Θ' της διακήρυξης. 

ΝΑΙ   
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ2’ 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ &  

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  

Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΗΔΗΣ: 76400 

A/A ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 55 

 
ΧΑΡΑΚΤHΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Β.ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΑ ΕΜΒΟΛΙΣΜΩΝ    

  1.Υλικό εμβολισμού τύπου μικροσφαιριδίων για εμβολισμό με ακριβή 

βαθμονόμηση σε προγεμισμένες σύριγγες   Μικροσφαιρίδια εμβολισμού 

αγγείων με ακριβή βαθμονόμηση, απολύτως σφαιρικά, από υδρογέλη 

επικαλυμμένα με βιοσυμβατό πολυμερές τύπου Polyzene, να διατίθενται σε 

σύριγγες του 1ml, σε διαστάσεις  250μm. 

ΝΑΙ   

  2.Υλικό εμβολισμού τύπου μικροσφαιριδίων για εμβολισμό με ακριβή 

βαθμονόμηση σε προγεμισμένες σύριγγες   Μικροσφαιρίδια εμβολισμού 

αγγείων με ακριβή βαθμονόμηση, απολύτως σφαιρικά, από υδρογέλη 

επικαλυμμένα με βιοσυμβατό πολυμερές τύπου Polyzene, να διατίθενται σε 

σύριγγες του 1ml, σε διαστάσεις  400μm. 

ΝΑΙ   

  3.Υλικό εμβολισμού τύπου μικροσφαιριδίων για εμβολισμό με ακριβή 

βαθμονόμηση σε προγεμισμένες σύριγγες   Μικροσφαιρίδια εμβολισμού 

αγγείων με ακριβή βαθμονόμηση, απολύτως σφαιρικά, από υδρογέλη 

επικαλυμμένα με βιοσυμβατό πολυμερές τύπου Polyzene, να διατίθενται σε 

σύριγγες του 1ml, σε διαστάσεις500μm. 

ΝΑΙ   

  4.Υλικό εμβολισμού τύπου μικροσφαιριδίων για εμβολισμό με ακριβή 

βαθμονόμηση σε προγεμισμένες σύριγγες   Μικροσφαιρίδια εμβολισμού 

αγγείων με ακριβή βαθμονόμηση, απολύτως σφαιρικά, από υδρογέλη 

επικαλυμμένα με βιοσυμβατό πολυμερές τύπου Polyzene, να διατίθενται σε 

σύριγγες του 1ml, σε διαστάσεις  700μm. 

ΝΑΙ   

  5.Υλικό εμβολισμού τύπου μικροσφαιριδίων για εμβολισμό με ακριβή 

βαθμονόμηση σε προγεμισμένες σύριγγες   Μικροσφαιρίδια εμβολισμού 

αγγείων με ακριβή βαθμονόμηση, απολύτως σφαιρικά, από υδρογέλη 

επικαλυμμένα με βιοσυμβατό πολυμερές τύπου Polyzene, να διατίθενται σε 

σύριγγες του 1ml, σε διαστάσεις 900μm. 

ΝΑΙ   

6.Υλικό εμβολισμού τύπου μικροσφαιριδίων για εμβολισμό μη 

απορροφήσιμα και ελαστικά  σε προγεμισμένες σύριγγες  Μικροσφαιρίδια 

εμβολισμού κατασκευασμένα από ακρυλικό πολυμερές εμποτισμένα με 

ζελατίνη, βιοσυμβατά , μη απορροφήσιμα, σφαιρικά & υδρόφιλα.Να είναι 

ελαστικά έως 33%  ώστε ναεξασφαλίζετε η εύκολη δίοδό τους μέσα από 

τους μικροκαθετήρες και η επαναφορά τους στο αρχικό σφαιρικό σχήμα. Να 

διατίθενται σε προγεμισμένες σύριγγες του 1ml σε μεγέθος 100-300μm 

ΝΑΙ   

7.Υλικό εμβολισμού τύπου μικροσφαιριδίων για εμβολισμό μη 

απορροφήσιμα και ελαστικά  σε προγεμισμένες σύριγγες  Μικροσφαιρίδια 

εμβολισμού κατασκευασμένα από ακρυλικό πολυμερές εμποτισμένα με 

ζελατίνη, βιοσυμβατά , μη απορροφήσιμα, σφαιρικά & υδρόφιλα.Να είναι 

ελαστικά έως 33%  ώστε ναεξασφαλίζετε η εύκολη δίοδό τους μέσα από 

τους μικροκαθετήρες και η επαναφορά τους στο αρχικό σφαιρικό σχήμα. Να 

διατίθενται σε προγεμισμένες σύριγγες του 1ml σε μεγέθος  300-500μm 

ΝΑΙ   

8.Υλικό εμβολισμού τύπου μικροσφαιριδίων για εμβολισμό μη 

απορροφήσιμα και ελαστικά  σε προγεμισμένες σύριγγες  Μικροσφαιρίδια 

εμβολισμού κατασκευασμένα από ακρυλικό πολυμερές εμποτισμένα με 

ζελατίνη, βιοσυμβατά , μη απορροφήσιμα, σφαιρικά & υδρόφιλα.Να είναι 

ελαστικά έως 33%  ώστε ναεξασφαλίζετε η εύκολη δίοδό τους μέσα από 

τους μικροκαθετήρες και η επαναφορά τους στο αρχικό σφαιρικό σχήμα. Να 

διατίθενται σε προγεμισμένες σύριγγες του 1ml σε μεγέθη: 500-700μm 

ΝΑΙ   

9.Υλικό εμβολισμού τύπου μικροσφαιριδίων για εμβολισμό μη 

απορροφήσιμα και ελαστικά  σε προγεμισμένες σύριγγες  Μικροσφαιρίδια 

εμβολισμού κατασκευασμένα από ακρυλικό πολυμερές εμποτισμένα με 

ζελατίνη, βιοσυμβατά , μη απορροφήσιμα, σφαιρικά & υδρόφιλα.Να είναι 

ελαστικά έως 33%  ώστε ναεξασφαλίζετε η εύκολη δίοδό τους μέσα από 

τους μικροκαθετήρες και η επαναφορά τους στο αρχικό σφαιρικό σχήμα. Να 

διατίθενται σε προγεμισμένες σύριγγες του 1ml σε μεγέθη: 700-900μm 

ΝΑΙ   



37 

ΧΑΡΑΚΤHΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

10.Υλικό εμβολισμού τύπου μικροσφαιριδίων για εμβολισμό μη 

απορροφήσιμα και ελαστικά  σε προγεμισμένες σύριγγες  Μικροσφαιρίδια 

εμβολισμού κατασκευασμένα από ακρυλικό πολυμερές εμποτισμένα με 

ζελατίνη, βιοσυμβατά , μη απορροφήσιμα, σφαιρικά & υδρόφιλα.Να είναι 

ελαστικά έως 33%  ώστε ναεξασφαλίζετε η εύκολη δίοδό τους μέσα από 

τους μικροκαθετήρες και η επαναφορά τους στο αρχικό σφαιρικό σχήμα. Να 

διατίθενται σε προγεμισμένες σύριγγες του 1ml σε μεγέθος : 900-1200μm 

ΝΑΙ   

11.Διαστελλόμενα μικροσφαιρίδια με δυνατότητα φόρτωσης ξηρής η 

προδιαλυμένης ξηρής η προδιαλυμένης Δοξορουβικίνης ή Ιρινοτεκάνης για 

χημειοεμβολισμό ήπατος.Τα μικροσφαιρίδια να είναι βιοσυμβατά , μη 

απορροφήσιμα, σφαιρικά και να διογκώνονται μετά από την επαφή τους με 

υδατικά διαλύματα.Να διατίθενται σε ξηρή μορφή σε φιαλίδια και να 

μπορούν να ανασυσταθούν με  NaCl 0,9% (φυσιολογικό ορρό) ή μη ιονικό 

σκιαγραφικό μέσο και σε μεγέθη: 30-60μm 

ΝΑΙ   

12.Διαστελλόμενα μικροσφαιρίδια με δυνατότητα φόρτωσης ξηρής η 

προδιαλυμένης ξηρής η προδιαλυμένηςΔοξορουβικίνης ή Ιρινοτεκάνης για 

χημειοεμβολισμό ήπατος.Τα μικροσφαιρίδια ναείναι βιοσυμβατά , μη 

απορροφήσιμα, σφαιρικά και να διογκώνονται μετά από την επαφή τους με 

υδατικά διαλύματα.Να διατίθενται σε ξηρή μορφή σε φιαλίδια και να 

μπορούν να ανασυσταθούν με  NaCl 0,9% (φυσιολογικό ορρό) ή μη ιονικό 

σκιαγραφικό μέσο και σε μεγέθη: 50-100μm. 

ΝΑΙ   

13.Μικροσφαιρίδια χημειοεμβολισμού αγγείων με ακριβή βαθμονόμηση σε 

σύριγγα των 2ml, από hydrogel με επικάλυψη ανόργανου βιοσυμβατού 

πολυμερούς, δυνατότητα φόρτωσης φαρμάκων μέχρι 150mg με ταυτόχρονη 

αύξηση μεγέθους μικρότερη του 5 %, και δυνατότητα συμπίεσης μέχρι 30%, 

σε διαστάσεις 40 μm 

ΝΑΙ   

14.Μικροσφαιρίδια χημειοεμβολισμού αγγείων με ακριβή βαθμονόμηση σε 

σύριγγα των 2ml, από hydrogel με επικάλυψη ανόργανου βιοσυμβατού 

πολυμερούς, δυνατότητα φόρτωσης φαρμάκων μέχρι 150mg με ταυτόχρονη 

αύξηση μεγέθους μικρότερη του 5 %, και δυνατότητα συμπίεσης μέχρι 30%, 

σε διαστάσεις 75  μm 

ΝΑΙ   

15.Μικροσφαιρίδια χημειοεμβολισμού αγγείων με ακριβή βαθμονόμηση σε 

σύριγγα των 2ml, από hydrogel με επικάλυψη ανόργανου βιοσυμβατού 

πολυμερούς, δυνατότητα φόρτωσης φαρμάκων μέχρι 150mg με ταυτόχρονη 

αύξηση μεγέθους μικρότερη του 5 %, και δυνατότητα συμπίεσης μέχρι 30%, 

σε διαστάσεις 100 μm 

ΝΑΙ   

16.Μικροσφαιρίδια χημειοεμβολισμού βιοδιασπώμενα προσωρινής 

ισχαιμικής δραστηριότητας , με δυνατότητα ανάμειξης με διάφορα 

χημειοθεραπευτικά φάρμακα, και δυνατότητα διάσπασης εντός δύο ωρών 

από την έγχυσή τους στον ανθρώπινο οργανισμό. 

ΝΑΙ   

17.Σύστημα αφαίρεσης ξένων σωμάτων μονής θηλιάς από Nitinol 

επιχρυσωμένηκαι με επικάλυψη βολφραμίου για άριστη ακτινοσκοπική 

ορατότητα, με καθετήρα εισαγωγής μηδενικής παραμόρφωσής και υψηλής 

ανθεκτικότητας στο τσάκισμα και έλεγχο περιστροφής 1:1 , γωνίας 90°. 

Διάμετρος βρόγχου 10mm. Σετ αποτελούμενο από σύστημα θηλιάς, 

καθετήρα προώθησης, εισαγωγέα peel away και σύστημα περιστροφής 

ΝΑΙ   

18.Σύστημα αφαίρεσης ξένων σωμάτων μονής θηλιάς από Nitinol 

επιχρυσωμένηκαι με επικάλυψη βολφραμίου για άριστη ακτινοσκοπική 

ορατότητα, με καθετήρα εισαγωγής μηδενικής παραμόρφωσής και υψηλής 

ανθεκτικότητας στο τσάκισμα και έλεγχο περιστροφής 1:1 , γωνίας 90°. 

Διάμετρος βρόγχου 10mm. Σετ αποτελούμενο από σύστημα θηλιάς, 

καθετήρα προώθησης, εισαγωγέα peel away και σύστημα περιστροφής 

ΝΑΙ   

19Σύριγγες χημειοεμβολισμού.Σύριγγες από καθαρό πολυκαρβονικό θάλαμο 

που έχει τις ιδιότητες γυαλιού και είναι  ειδικές για χημειοεμβολισμό. Να  

διατίθενται σε χωρητικότητα 20ml. 

ΝΑΙ   

20.Σύριγγες χημειοεμβολισμού.Σύριγγες από καθαρό πολυκαρβονικό 

θάλαμο που έχει τις ιδιότητες γυαλιού και είναι  ειδικές για 

χημειοεμβολισμό. Να  διατίθενται σε χωρητικότητα 3ml. 

ΝΑΙ   

21.Σύριγγες χημειοεμβολισμού.Σύριγγες από καθαρό πολυκαρβονικό 

θάλαμο που έχει τις ιδιότητες γυαλιού και είναι  ειδικές για 

χημειοεμβολισμό. Να  διατίθενται σε χωρητικότητα 10ml. 

ΝΑΙ   
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22.Επικαλυμμένο ενδοαυλικό μόσχευμα ( Stent graft)Με ενδοτοιχωματική 

μεταλλική ενίσχυση από ατσάλι, δυνατότητα επανέκπτυξης και επιλογή 

κωνοποίησης του μοσχεύματος, προφορτωμένο σε μη-διατατό μπαλόνι 

(Balloon Expandable Stent Graft). Παρουσία ακτινοσκιερών δεικτών στα 

άκρα του μπαλονιού που ταυτοποιούν τη θέση του περιφερικού stent και 

επισημαίνουν ακτινοσκοπικά το λειτουργικό μήκος του μπαλονιού. Συμβατά 

με θηκάρι από 6 έως 9Fr και οδηγό σύρμα .035’’. Να διατίθεται σε μεγέθη 

από 5mm έως 12mm. 

ΝΑΙ   

23.Επικαλυμμένο ενδοαυλικό μόσχευμα ( Stent graft)Με ενδοτοιχωματική 

μεταλλική ενίσχυση από ατσάλι, δυνατότητα επανέκπτυξης και επιλογή 

κωνοποίησης του μοσχεύματος, προφορτωμένο σε μη-διατατό μπαλόνι 

(Balloon Expandable Stent Graft). Παρουσία ακτινοσκιερών δεικτών στα 

άκρα του μπαλονιού που ταυτοποιούν τη θέση του περιφερικού stent και 

επισημαίνουν ακτινοσκοπικά το λειτουργικό μήκος του μπαλονιού. Συμβατά 

με θηκάρι από 6 έως 9Fr και οδηγό σύρμα .035’’. Να διατίθεται σε μεγέθη 

από 10mm έως 12mm. 

ΝΑΙ   

24.Aποσπώμενα σπειράματα.Να διαθέτουν απλό μηχανισμό απελευθέρωσής 

τους χωρίς την ανάγκη χρήσης επιπλέον εξοπλισμού. Να διατίθενται σε 

έκδοση 0.018” συμβατά με μικροκαθετήρα εσωτερικού αυλού 0.021” με ή 

χωρίς ινίδια σε διαμέτρους 2mm και μήκος 4cm  

ΝΑΙ   

25.Aποσπώμενα σπειράματα.Να διαθέτουν απλό μηχανισμό απελευθέρωσής 

τους χωρίς την ανάγκη χρήσης επιπλέον εξοπλισμού. Να διατίθενται σε 

έκδοση 0.018” συμβατά με μικροκαθετήρα εσωτερικού αυλού 0.021” με ή 

χωρίς ινίδια σε διαμέτρους 3mm και μήκος 4cm  

ΝΑΙ   

26.Aποσπώμενα σπειράματα.Να διαθέτουν απλό μηχανισμό απελευθέρωσής 

τους χωρίς την ανάγκη χρήσης επιπλέον εξοπλισμού. Να διατίθενται σε 

έκδοση 0.018” συμβατά με μικροκαθετήρα εσωτερικού αυλού 0.021” με ή 

χωρίς ινίδια σε διαμέτρους 4mm και μήκος 4cm  

ΝΑΙ   

27.Aποσπώμενα σπειράματα.Να διαθέτουν απλό μηχανισμό απελευθέρωσής 

τους χωρίς την ανάγκη χρήσης επιπλέον εξοπλισμού. Να διατίθενται σε 

έκδοση 0.018” συμβατά με μικροκαθετήρα εσωτερικού αυλού 0.021” με ή 

χωρίς ινίδια σε διαμέτρους 5mm και μήκος 4cm  

ΝΑΙ   

28.Aποσπώμενα σπειράματα.Να διαθέτουν απλό μηχανισμό απελευθέρωσής 

τους χωρίς την ανάγκη χρήσης επιπλέον εξοπλισμού. Να διατίθενται σε 

έκδοση 0.018” συμβατά με μικροκαθετήρα εσωτερικού αυλού 0.021” με ή 

χωρίς ινίδια σε διαμέτρους 6mm και μήκος 4cm  

ΝΑΙ   

29.Aποσπώμενα σπειράματα.Να διαθέτουν απλό μηχανισμό απελευθέρωσής 

τους χωρίς την ανάγκη χρήσης επιπλέον εξοπλισμού. Να διατίθενται σε 

έκδοση 0.018” συμβατά με μικροκαθετήρα εσωτερικού αυλού 0.021” με ή 

χωρίς ινίδια σε διαμέτρους 2mm και μήκος 5cm  

ΝΑΙ   

30.Aποσπώμενα σπειράματα.Να διαθέτουν απλό μηχανισμό απελευθέρωσής 

τους χωρίς την ανάγκη χρήσης επιπλέον εξοπλισμού. Να διατίθενται σε 

έκδοση 0.018” συμβατά με μικροκαθετήρα εσωτερικού αυλού 0.021” με ή 

χωρίς ινίδια σε διαμέτρους 3mm και μήκος 5cm  

ΝΑΙ   

31.Aποσπώμενα σπειράματα.Να διαθέτουν απλό μηχανισμό απελευθέρωσής 

τους χωρίς την ανάγκη χρήσης επιπλέον εξοπλισμού. Να διατίθενται σε 

έκδοση 0.018” συμβατά με μικροκαθετήρα εσωτερικού αυλού 0.021” με ή 

χωρίς ινίδια σε διαμέτρους 4mm και μήκος 5cm  

ΝΑΙ   

32.Aποσπώμενα σπειράματα.Να διαθέτουν απλό μηχανισμό απελευθέρωσής 

τους χωρίς την ανάγκη χρήσης επιπλέον εξοπλισμού. Να διατίθενται σε 

έκδοση 0.018” συμβατά με μικροκαθετήρα εσωτερικού αυλού 0.021” με ή 

χωρίς ινίδια σε διαμέτρους 5mm και μήκος 5cm  

ΝΑΙ   

33.Aποσπώμενα σπειράματα.Να διαθέτουν απλό μηχανισμό απελευθέρωσής 

τους χωρίς την ανάγκη χρήσης επιπλέον εξοπλισμού. Να διατίθενται σε 

έκδοση 0.018” συμβατά με μικροκαθετήρα εσωτερικού αυλού 0.021” με ή 

χωρίς ινίδια σε διαμέτρους 6mm και μήκος 5cm  

ΝΑΙ   

34.Aποσπώμενα σπειράματα.Να διαθέτουν απλό μηχανισμό απελευθέρωσής 

τους χωρίς την ανάγκη χρήσης επιπλέον εξοπλισμού. Να διατίθενται σε 

έκδοση 0.018” συμβατά με μικροκαθετήρα εσωτερικού αυλού 0.021” με ή 

χωρίς ινίδια σε διαμέτρους10mm και μήκος 10cm  

ΝΑΙ   

35.Aποσπώμενα σπειράματα.Να διαθέτουν απλό μηχανισμό απελευθέρωσής 

τους χωρίς την ανάγκη χρήσης επιπλέον εξοπλισμού. Να διατίθενται σε 
ΝΑΙ   
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έκδοση 0.035” με ινίδια  συμβατά με αγγειογραφικό καθετήρα εσωτερικού 

αυλού 0.038” σε διαμέτρους 5mm και μήκος 10cm.   

36.Aποσπώμενα σπειράματα.Να διαθέτουν απλό μηχανισμό απελευθέρωσής 

τους χωρίς την ανάγκη χρήσης επιπλέον εξοπλισμού. Να διατίθενται σε 

έκδοση 0.035” με ινίδια  συμβατά με αγγειογραφικό καθετήρα εσωτερικού 

αυλού 0.038” σε διαμέτρους 6mm και μήκος 10cm.   

ΝΑΙ   

37.Aποσπώμενα σπειράματα.Να διαθέτουν απλό μηχανισμό απελευθέρωσής 

τους χωρίς την ανάγκη χρήσης επιπλέον εξοπλισμού. Να διατίθενται σε 

έκδοση 0.035” με ινίδια  συμβατά με αγγειογραφικό καθετήρα εσωτερικού 

αυλού 0.038” σε διαμέτρους 7mm και μήκος 10cm.   

ΝΑΙ   

38.Aποσπώμενα σπειράματα.Να διαθέτουν απλό μηχανισμό απελευθέρωσής 

τους χωρίς την ανάγκη χρήσης επιπλέον εξοπλισμού. Να διατίθενται σε 

έκδοση 0.035” με ινίδια  συμβατά με αγγειογραφικό καθετήρα εσωτερικού 

αυλού 0.038” σε διαμέτρους 8mm και μήκος 10cm.   

ΝΑΙ   

39.Aποσπώμενα σπειράματα.Να διαθέτουν απλό μηχανισμό απελευθέρωσής 

τους χωρίς την ανάγκη χρήσης επιπλέον εξοπλισμού. Να διατίθενται σε 

έκδοση 0.035” με ινίδια  συμβατά με αγγειογραφικό καθετήρα εσωτερικού 

αυλού 0.038” σε διαμέτρους 9mm και μήκος 10cm.   

ΝΑΙ   

40.Aποσπώμενα σπειράματα.Να διαθέτουν απλό μηχανισμό απελευθέρωσής 

τους χωρίς την ανάγκη χρήσης επιπλέον εξοπλισμού. Να διατίθενται σε 

έκδοση 0.035” με ινίδια  συμβατά με αγγειογραφικό καθετήρα εσωτερικού 

αυλού 0.038” σε διαμέτρους 10mm και μήκος 10cm.   

ΝΑΙ   

 41.Πλήρως ελεγχόμενα αποσπώμενα μικροσπειράματα περιφερικού 

εμβολισμούΕλεγχόμενα αποσπώμενο σπείρωμα εμβολισμού HELIX - 3D 

από πλατίνα, με θρομβωγενεις ίνες PGLA ή νάιλον. Το σύστημα να διαθέτει 

δύο επιλογές αποδέσμευσης του σπειράματος: χειροκίνητη και μηχανική.  

Να διατίθεται σε διάμετρο 2mm μήκος 4cm και είναι συμβατά με 

μικροκαθετήρα 0.0165’’ , 0.021’’ 

ΝΑΙ   

42.Πλήρως ελεγχόμενα αποσπώμενα μικροσπειράματα περιφερικού 

εμβολισμούΕλεγχόμενα αποσπώμενο σπείρωμα εμβολισμού HELIX - 3D 

από πλατίνα, με θρομβωγενεις ίνες PGLA ή νάιλον. Το σύστημα να διαθέτει 

δύο επιλογές αποδέσμευσης του σπειράματος: χειροκίνητη και μηχανική.  

Να διατίθεται σε διάμετρο 3mm μήκος 4cm και είναι συμβατά με 

μικροκαθετήρα 0.0165’’ , 0.021’’ 

ΝΑΙ   

 43.Πλήρως ελεγχόμενα αποσπώμενα μικροσπειράματα περιφερικού 

εμβολισμούΕλεγχόμενα αποσπώμενο σπείρωμα εμβολισμού HELIX - 3D 

από πλατίνα, με θρομβωγενεις ίνες PGLA ή νάιλον. Το σύστημα να διαθέτει 

δύο επιλογές αποδέσμευσης του σπειράματος: χειροκίνητη και μηχανική.  

Να διατίθεται σε διάμετρο 4mm μήκος 4cm και είναι συμβατά με 

μικροκαθετήρα 0.0165’’ , 0.021’’ 

ΝΑΙ   

44.Πλήρως ελεγχόμενα αποσπώμενα μικροσπειράματα περιφερικού 

εμβολισμούΕλεγχόμενα αποσπώμενο σπείρωμα εμβολισμού HELIX - 3D 

από πλατίνα, με θρομβωγενεις ίνες PGLA ή νάιλον. Το σύστημα να διαθέτει 

δύο επιλογές αποδέσμευσης του σπειράματος: χειροκίνητη και μηχανική.  

Να διατίθεται σε διάμετρο 5mm μήκος 2cm και είναι συμβατά με 

μικροκαθετήρα 0.0165’’ , 0.021’’ 

ΝΑΙ   

45.Υγρό εμβολικό υλικό περιφερικών αγγείων Το εμβολικό υλικό να  είναι  

αποκλειστικά για χρήση σε περιφερικά αγγεία, για εμβολισμό  

ανευρυσμάτων, δυσπλασιών, αιμορραγιών, διαφυγών (endoleak), 

ακτινοσκιερό μη κολλητικό και να  αποτελείται από συμπολυμερές EVOH  

8% (αιθυλένιο βινυλικής αλκοόλης) και ταντάλιο. Ο διαλύτης που 

χρησιμοποιείται είναι DMSO (διμεθυλοσουλφοξείδιο).  Να διατίθεται σε 

συσκευασίες των  1.5 ml. 

ΝΑΙ   

46.Υγρό εμβολικό υλικό περιφερικών αγγείων Να αποτελείται από το 

συμπολυμερές EVOH (αιθυλένιο βινυλικής αλκοόλης), διαλυμένο σε DMSO 

(dimethil sulfoxide) και αιωρούμενη μικρονοποιημένη πούδρα τανταλίου η 

οποία παρέχει άριστη ακτινοσκιερότητα. Να πολυμερίζεται όταν έρθει σε 

επαφή με το αίμα. Η ταχύτητα καθίζησης του τανταλίου στο SQUID να 

παρέχει καλύτερη αδιαφάνεια. Να μην κολλάει στον καθετήρα. Να φέρει 

σπογγώδη αφή. Να διατίθεται με ιξώδες 12CP (Μοναδικό χαμηλότερο 

ιξώδες για καλύτερη διείσδυση) και 18CP και δυνατότητα έως και 30% 

λιγότερη ακτινοδιαπερατότητα. 

ΝΑΙ   
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 47.Συστήματα άμεσου αποκλεισμού αγγείων/χοληφόρων/ουρητήρα Να είναι 

κατασκευασμένα από νιτινόλη και επικαλυμμένα από e-PTFE Να είναι 

αυτοεκπτυσσόμενα σταδιακής απελευθέρωσης δυο κινήσεων Να είναι 

φορτωμένα σε καθετήρα μεταφοράς 105cm και δύναται να χρησιμοποιηθούν 

με οποιοδήποτε οδηγό καθετήρα ή θηκάρι Να προσφέρουν αποδεδειγμένα 

100% άμεσο αποκλεισμό και να μην     μεταναστεύουνσε  Να είναι 

πιστοποιημένα με FDA για τις ενδείξεις τους (Vascular/Non 

Vascular)μεγέθη 5mm 

ΝΑΙ   

 48.Συστήματα άμεσου αποκλεισμού αγγείων/χοληφόρων/ουρητήρα Να είναι 

κατασκευασμένα από νιτινόλη και επικαλυμμένα από e-PTFE Να είναι 

αυτοεκπτυσσόμενα σταδιακής απελευθέρωσης δυο κινήσεων Να είναι 

φορτωμένα σε καθετήρα μεταφοράς 105cm και δύναται να χρησιμοποιηθούν 

με οποιοδήποτε οδηγό καθετήρα ή θηκάρι Να προσφέρουν αποδεδειγμένα 

100% άμεσο αποκλεισμό και να μην     μεταναστεύουνσε  Να είναι 

πιστοποιημένα με FDA για τις ενδείξεις τους (Vascular/Non 

Vascular)μεγέθη  8mm 

ΝΑΙ   

 49.Aιμοστατικές βαλβίδες  με μηχανισμό πίεσης διπλού αυλού  με 

προέκταση 20 εκ, για συσκευές έως 7Fr. Να έχουν μηχανισμό on-ff και όχι  

περιστροφικά. Να είναι συμβατές με όλα τα υλικά που χρησιμοποιούνται με 

το υγρό εμβολικό υλικό Onyx και τα παρελκόμενα. 

ΝΑΙ   

 50.Οδηγός καθετήρας Να είναι κατασκευασμένοι  από nylon/polyurethane, 

ενισχυμένοι με μεταλλικό υβριδικό πλέγμα. Να έχουν επικάλυψη από ptfe 

για ελάττωση των τριβών και ακτινοσκιερό ατραυματικό άκρο. Να είναι 

διαθέσιμοι σε 5F (0,056in) και σε τύπο  MPC 

ΝΑΙ   

 51.Οδηγός καθετήρας Να είναι κατασκευασμένοι  από nylon/polyurethane, 

ενισχυμένοι με μεταλλικό υβριδικό πλέγμα. Να έχουν επικάλυψη από ptfe 

για ελάττωση των τριβών και ακτινοσκιερό ατραυματικό άκρο. Να είναι 

διαθέσιμοι σε 6F (0,070in) και σε τύπο  MPC 

ΝΑΙ   

 52.Οδηγός καθετήρας Να είναι κατασκευασμένοι  από nylon/polyurethane, 

ενισχυμένοι με μεταλλικό υβριδικό πλέγμα. Να έχουν επικάλυψη από ptfe 

για ελάττωση των τριβών και ακτινοσκιερό ατραυματικό άκρο. Να είναι 

διαθέσιμοι σε 7F (0,078in) και σε τύπο  MPC 

ΝΑΙ   

 53. Οδηγός καθετήρας Να είναι κατασκευασμένοι  από nylon/polyurethane, 

ενισχυμένοι με μεταλλικό υβριδικό πλέγμα. Να έχουν επικάλυψη από ptfe 

για ελάττωση των τριβών και ακτινοσκιερό ατραυματικό άκρο. Να είναι 

διαθέσιμοι σε 5F (0,056in) και σε τύπο  SIMMONS 2 

ΝΑΙ   

 54. Οδηγός καθετήρας Να είναι κατασκευασμένοι  από nylon/polyurethane, 

ενισχυμένοι με μεταλλικό υβριδικό πλέγμα. Να έχουν επικάλυψη από ptfe 

για ελάττωση των τριβών και ακτινοσκιερό ατραυματικό άκρο. Να είναι 

διαθέσιμοι σε 6F (0,070in)και σε τύπο  SIMMONS 2 

ΝΑΙ   

 55. Οδηγός καθετήρας Να είναι κατασκευασμένοι  από nylon/polyurethane, 

ενισχυμένοι με μεταλλικό υβριδικό πλέγμα. Να έχουν επικάλυψη από ptfe 

για ελάττωση των τριβών και ακτινοσκιερό ατραυματικό άκρο. Να είναι 

διαθέσιμοι σε 7F (0,078in)και σε τύπο  SIMMONS 2 

ΝΑΙ   

56.Συσκευή αιμόστασης : Σύστημα Αγγειακής Αιμόστασης με 

κολλαγόνοΣυσκευή σύγκλισης μηριαίας αρτηρίας από βιοαπορροφήσιμα 

άγκυρα, ράμμα & κολλαγόνο. Μεγέθη 6Fr. 

ΝΑΙ   

57.Υδρόφιλοι μικροκαθετήρες χημειοεμβολισμού 2,7 fr με οδηγό σύρμα 

(coaxial type). Ειδικοί υπερεκλεκτικοί τριστρωματικοί μικροκαθετήρες με 

εσωτερικό στρώμα από PTFE για πλήρη συμβατότητα με χημειοεμβολικά, 

χημειοθεραπευτικά (NBCA glue, Ethanol, DMSO, Lipidol, Cisplatin, 

Mytomycin, Adriamycin, Zinostatin κλπ) και άλλα εμβολικά υλικά. Να 

διαθέτει σε όλο του το σώμα ακτινοσκιερό σπείραμα από Tungsten 

βαθμιδωτής ελίκωσης καθώς και εξωτερικό κάλυμμα από ΄΄Μ΄΄ υδρόφιλο 

πολυστρωματικό πλαστικό πολυμερές για να του προσδίδει δυνατότητα 

πρόσβασης σε δύσκολες και ασβεστωμένες ανατομίες και ευκολία στους 

χειρισμούς. Ο συρμάτινος οδηγός να είναι κατασκευασμένος από 

μονοκόμματο πυρήνα κράματος Νικελίου-Τιτανίου (Nitinol),διαμέτρου 

0,021'' και ειδικό ακτινοσκιερό εξωτερικό κάλυμμα από ΄΄Μ΄΄ υδρόφιλο 

πολυμερές πολυοθρεθάνης, σε όλο το μήκος του σύρματος, για την ασφαλή 

και ατραυματική καθοδήγησή τους μέσα από ασβεστωμένα και με δύσκολες 

ανατομίες (ελικωμένα) αγγεία. Η υδρόφιλη ιδιότητα του καθετήρα και του 

συρμάτινου οδηγού να είναι αποτέλεσμα χημικής επεξεργασίας 

ΝΑΙ   
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εφαρμοσμένη με μοριακή ένωση στην επιφάνεια του υλικού και όχι απλή 

επίστρωση αυτού, έτσι ώστε να μην γίνονται κολλώδη και δύσχρηστα και να 

αντέχουν σε χρονοβόρες διαδικασίες. Να διαθέτει εξωτερική διάμετρο 

καθετήρα 2.4 Fr άπω / 2.9 Fr εγγύς.  

58.ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΕΝΔΟΠΡΟΘΕΣΗ ΦΛΕΒΙΚΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝEιδικό φλεβικό 

στέντ σχεδιασμένο με σύστημα ανεξάρτητων δακτυλίων, με εύκαμπτους 

σύνδεσμους flash links, διάμετρος stent: 10- 18 mm και μήκος stent: 60-

150mm. Σύστημα εισαγωγής 10F 100 cm.Eιδικό φλεβικό στέντ σχεδιασμένο 

με σύστημα ανεξάρτητων δακτυλίων, με εύκαμπτους σύνδεσμους flash links, 

Μεγάλη ελαστικότητα της ενδοπρόθεσης, “sinuswave” από υλικό NITINOL 

θερμικής μνήμης με Σύστημα εφαρμογής 10 French, οφέλιμου μήκους 100 

cm. Διάμετρος stent:  12mm Μήκος stent: 60mm 

ΝΑΙ   

59.ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΕΝΔΟΠΡΟΘΕΣΗ ΦΛΕΒΙΚΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝEιδικό φλεβικό 

στέντ σχεδιασμένο με σύστημα ανεξάρτητων δακτυλίων, με εύκαμπτους 

σύνδεσμους flash links, διάμετρος stent: 10- 18 mm και μήκος stent: 60-

150mm. Σύστημα εισαγωγής 10F 100 cm.Eιδικό φλεβικό στέντ σχεδιασμένο 

με σύστημα ανεξάρτητων δακτυλίων, με εύκαμπτους σύνδεσμους flash links, 

Μεγάλη ελαστικότητα της ενδοπρόθεσης, “sinuswave” από υλικό NITINOL 

θερμικής μνήμης με Σύστημα εφαρμογής 10 French, οφέλιμου μήκους 100 

cm. Διάμετρος stent:  12mm Μήκος stent: 80mm 

ΝΑΙ   

60.ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΕΝΔΟΠΡΟΘΕΣΗ ΦΛΕΒΙΚΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝEιδικό φλεβικό 

στέντ σχεδιασμένο με σύστημα ανεξάρτητων δακτυλίων, με εύκαμπτους 

σύνδεσμους flash links, διάμετρος stent: 10- 18 mm και μήκος stent: 60-

150mm. Σύστημα εισαγωγής 10F 100 cm.Eιδικό φλεβικό στέντ σχεδιασμένο 

με σύστημα ανεξάρτητων δακτυλίων, με εύκαμπτους σύνδεσμους flash links, 

Μεγάλη ελαστικότητα της ενδοπρόθεσης, “sinuswave” από υλικό NITINOL 

θερμικής μνήμης με Σύστημα εφαρμογής 10 French, οφέλιμου μήκους 100 

cm. Διάμετρος stent:  14mm Μήκος stent: 60mm 

ΝΑΙ   

61.ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΕΝΔΟΠΡΟΘΕΣΗ ΦΛΕΒΙΚΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝEιδικό φλεβικό 

στέντ σχεδιασμένο με σύστημα ανεξάρτητων δακτυλίων, με εύκαμπτους 

σύνδεσμους flash links, διάμετρος stent: 10- 18 mm και μήκος stent: 60-

150mm. Σύστημα εισαγωγής 10F 100 cm.Eιδικό φλεβικό στέντ σχεδιασμένο 

με σύστημα ανεξάρτητων δακτυλίων, με εύκαμπτους σύνδεσμους flash links, 

Μεγάλη ελαστικότητα της ενδοπρόθεσης, “sinuswave” από υλικό NITINOL 

θερμικής μνήμης με Σύστημα εφαρμογής 10 French, οφέλιμου μήκους 100 

cm. Διάμετρος stent:  14mm Μήκος stent: 80mm 

ΝΑΙ   

62.1.ΜΙΚΡΟΚΑΘΕΤΗΡΑΣ Υ/Φ 1,98Fr Μικροκαθετήρας υδρόφιλος 

μαλακός με 1,98F άπω άκρο ωφέλιμο μήκος 125cm, υδρόφιλο μήκος 65 cm, 

με πλέγμα από βολφράμιο, κυρτό προσχηματισμένο άκρο, εγγύς άκρο 1.98Fr 

για σύρμα max 0.018΄΄Υδρόφιλοι καθετήρες 1.98F  υπερεκλεκτικού 

καθετηριασμού αγγείων με Entryprofile 1.90F, Ωφέλιμο μήκος  125 

cm,Υδρόφιλο μήκος 65 cm. 

 Υλικό κατασκευής: Πολυαμίδιο, κυρτό προσχηματισμένο άκρο από 

πολυουρεθάνη, Απόλυτα κατάλληλος για ομαλή εφαρμογή εμβολισμού με 

σπειράματα, 1000psi μέγιστη πίεση, Ρυθμός έγχυσης 1ml/sec σκιαγραφικού, 

0,9mm ακτινοσκιερός σημαντής στο άκρο, Εσωτερικό πλέγμα από 

βολφράμιο , Taperedclearhub με Εσωτερική επικάλυψη με  PTFE για ομαλή 

μετάβαση του σύρματος , του εμβολικού υλικού, των υγρών εγχύσεως  ή των 

διαγνωστικών παραγόντων. 

ΝΑΙ   

62.2.ΕΙΔΙΚΟ Υ/Φ ΣΥΡΜΑ ΕΜΒΟΛΙΣΜΟΥ Περιφερικό σύρμα 0.016'' 

μήκους 165 και 180cm πυρήνα από ανοξείδωτο ατσάλι και υδρόφιλη 

επικάλυψη μήκους 160 και 175cm και με άκρο προσχηματιζόμενο 

σχεδιασμoύ Actone, ευθύ ή κυρτό ή διπλής γωνίωσης. Σύρμα περιφερικών 

αγγείων υδρόφιλο από ανοξείδωτο ατσάλι με μεγάλη περιστρεψιμότητα, 

οδηγησιμότητα των μικροκαθετήρων και εξασφαλισμένη διατήρηση 

σχήματος μετά το σχηματισμό του άκρου. Σχεδιασμός Asahi Actone 

Μήκος  165cmκαι 180cm, ακτινοσκιερό άκρο 5cm, Σύρμα 0,016’, Υδρόφιλο 

μήκος 160-175 cm και Μήκος επικάλυψης με πολυμερές 160-175 cm. Υλικό 

κατασκευής  Aνοξείδωτο ατσάλι και Ευθύ και κυρτό άκρο  

προσχηματιζόμενο,45 degreetip, doubleangle 

ΝΑΙ   

Τα είδη με α/α 62 & 63 θα αξιολογηθούν μαζί και θα αναδειχθεί ενας 

μειοδότης και για τα δύο υλικά \ 
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63.ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΤΩ ΚΟΙΛΗΣ ΦΛΕΒΑΣΦίλτρο κάτω κοίλης φλέβας μόνιμο 

-μή μόνιμο, με  μηριαία  προσπέλαση, με ειδικό  ΗΟΟΚ,  ακίδες από 

ανοξείδωτο χάλυβα, με δυνατότητα αφαίρεσης από ειδικό σύστημα.Φίλτρο 

Κάτω Κοίλης φλέβας κατασκευασμένο από 316L χειρουργικό ατσάλι χωρίς 

μαγνητικές ιδιότητες και ασφαλές στην MRI με μηριαία προσπέλαση 

Ο σχεδιασμός του κωνικός. Mήκος 5,5 εκατοστά. Με άγγιστρο για 

ευκολότερη απομάκρυνση από ειδικό σύστημα αφαίρεσης 

Το σετ περιλαμβάνει:φίλτρο, σύστημα εισαγωγής 7F, διαστολέα, pusher, 

βελόνα, οδ. σύρμα PTFE 0.035” J 

ΝΑΙ   

64.ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΤΩ ΚΟΙΛΗΣ ΦΛΕΒΑΣ Φίλτρο κάτω κοίλης φλέβας μόνιμο 

-μή μόνιμο, με σφαγιτιδική προσπέλαση, με ειδικό ΗΟΟΚ,  ακίδες από 

ανοξείδωτο χάλυβα, με δυνατότητα αφαίρεσης από ειδικό σύστημα.Φίλτρο 

Κάτω Κοίλης φλέβας κατασκευασμένο από 316L χειρουργικό ατσάλι χωρίς 

μαγνητικές ιδιότητες και ασφαλές στην MRI με σφαγιτιδική προσπέλαση 

Ο σχεδιασμός του κωνικός. Mήκος 5,5 εκατοστά. Με άγγιστρο για 

ευκολότερη απομάκρυνση από ειδικό σύστημα αφαίρεσης 

Το σετ περιλαμβάνει:φίλτρο, σύστημα εισαγωγής 7F, διαστολέα, pusher, 

βελόνα, οδ. σύρμα PTFE 0.035” J 

ΝΑΙ   

Γ. ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ    

Να δοθεί αναλυτική τεχνική προσφορά των προσφερόμενων ειδών στην 

οποία θα συμπεριλαμβάνονται τα εξής: Ref τιμολόγησης, Ref No ή 

Catalog No του κατασκευαστή (εφόσον δεν συμπίπτει με το Ref. 

Τιμολόγησης), Η περιγραφή τιμολόγησης, Κωδ.Π.Τ. (εάν υπάρχει το είδος 

στο παρατηρητήριο), μοναδικό κωδικό αναγνώρισης-ταυτοποίησης 

ιατροτεχνολογικού προϊόντος Ε.Ο.Φ., να δηλωθεί ο κατασκευαστής και να 

επισυναφθεί prospectus. 

ΝΑΙ   

 

 

 

 

  



43 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ’ 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 
Ονομασία Τράπεζας ………….. 

Κατάστημα ……………………………………Ημερομηνία έκδοσης………………. 

Προς το Γενικό Αντικαρκινικό Oγκολογικό  

 Νοσοκομείο Αθηνών 

            “Ο Άγιος Σάββας” 

Λ.Αλεξάνδρας 171 -  Αθήνα 115 22 

 

Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής Αρ….……………………….. ΕΥΡΩ……………... 

 

   Έχουμε την τιμή να σας γνωρίζουμε ότι εγγυώμεθα με την παρούσα επιστολή, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, 

παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ 

{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της Εταιρίας ……….. οδός …………. αριθμός … ΤΚ ………..,} 

{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών  

α)…….….... οδός............................. αριθμός.................ΤΚ……………… 

β)……….…. οδός............................. αριθμός.................ΤΚ……………… 

γ)………….. οδός............................. αριθμός.................ΤΚ……………… 

μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων 

μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας,} 

και μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ ………………………………… για τη συμμετοχή στο διενεργούμενο διαγωνισμό 

της (τάδε του μηνός του έτους τάδε)….…………. για την προμήθεια (του τάδε είδους) συνολικής αξίας 

(συμπληρώνετε τον προϋπολογισμό με διευκρίνιση εάν περιλαμβάνει ή όχι τον ΦΠΑ) ..................................., 

σύμφωνα με τη με αριθμό................... Διακήρυξή σας.  

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει καθ’ όλο το χρόνο ισχύος της μόνο τις από τη συμμετοχή στον ανωτέρω διαγωνισμό 

απορρέουσες υποχρεώσεις 

{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της εν λόγω Εταιρίας.} 

{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας ατομικά για κάθε μια από 

αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή 

Κοινοπραξίας.} 

   Το παραπάνω ποσό της εγγύησης τηρούμε στη διάθεση σας και θα καταβληθεί με μόνη τη δήλωσή σας, ολικά ή 

μερικά χωρίς καμιά από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης 

μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος 

χαρτοσήμου. 

Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης, ύστερα από έγγραφη δήλωσή σας, με την προϋπόθεση ότι 

το σχετικό αίτημα σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της.   

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ………………(Σημείωση προς την Τράπεζα : ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι 

μεγαλύτερος τουλάχιστον κατά ένα (1) μήνα του χρόνου ισχύος της Προσφοράς, όπως αναφέρεται σχετικά στη 

διακήρυξη). 

Βεβαιώνεται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και στα ΝΠΔΔ, 

συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθοριστεί από το 

Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.  

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 

  



44 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η’ 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

Ονομασία Τράπεζας ………….. 

Κατάστημα ……………………………………Ημερομηνία έκδοσης………………. 

Προς το Γενικό Αντικαρκινικό Ογκολογικό 

 Νοσοκομείο Αθηνών 

            “Ο Άγιος Σάββας” 

Λ.Αλεξάνδρας 171 -  Αθήνα 115 22 

Εγγυητική επιστολή μας υπ’ αριθμ................ για ευρώ....................... 

Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της 

διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ  

{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας : της Εταιρίας …………… Οδός …………. Αριθμός ……. 

Τ.Κ. ………}  

{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών  

α) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. ………….. 

β) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..  

γ) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..  

μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις 

ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας}, 

και μέχρι του ποσού των ευρώ........................., για την καλή εκτέλεση της σύμβασης με 

αριθμό................... που αφορά στο διαγωνισμό της (συμπληρώνετε την ημερομηνία διενέργειας 

του διαγωνισμού) …………. για την προμήθεια (του τάδε είδους) συνολικής αξίας 

(συμπληρώνετε το συνολικό συμβατικό τίμημα με διευκρίνιση εάν περιλαμβάνει ή όχι τον ΦΠΑ) 

………........, σύμφωνα με τη με αριθμό................... Διακήρυξή σας. 

Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας 

καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να 

ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη 

ειδοποίησή σας. 

Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας 

ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε 

ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.  

Βεβαιώνεται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο 

και στα ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των 

εγγυήσεων που έχει καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.  

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Θ’ 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (ΤΕΥΔ)  

Διατίθεται στο ΕΣΗΔΗΣ ως συνημμένο της παρούσης διακήρυξης: 

 Σε μορφή PDF με το όνομα ΤΕΥΔ. 

 Σε μορφή XLM με το όνομα ΤΕΥΔ.xml. 

 


