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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο 119(EKATON ΔΕΚΑ ΕΝΝΕΑ) 

 

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΧΥΣΗΣ  ΓΙΑ ΤΡΙΑ 

(3) ΕΤΗ (ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΟΡΟΥ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ 

ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ)   με κωδικό CPV  33194000-6 
 Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 117 «Συνοπτικός διαγωνισμός» του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/Α/2016) 

μέχρι 60.000€ πλέον ΦΠΑ,  ως έχουν τροποποιηθεί και  ισχύουν σήμερα . 

2. Του Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ 107/Α/9-5-2013) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 

4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» περί πληρωμής τιμολογίων εντός 60 ημερών. 

3. Το γεγονός  ότι για λόγους δημοσίου συμφέροντος  επιβάλλεται η διασφάλιση της 

απρόσκοπτης λειτουργίας του Νοσοκομείου μέσω της απαιτούμενης επάρκειας  σε υλικά 

/υπηρεσίες. 
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4. Την υπ αριθμ    559/13-9-19     απόφαση ΔΣ για την  έγκριση πίστωσης  19.082,98€ Χ 3 

(τρία) έτη = 57.248,94€   και διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ      

ΟΡΓΑΝΩΝ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΧΥΣΗΣ CPV  33194000-6, για την  κάλυψη των    

επειγουσών αναγκών  του     Νοσοκομείου, την έγκριση της    διακήρυξης   μετά των   

ειδικών τεχνικών προδιαγραφών το ΕΚΑΠΤΥ .  

5. Την ΑΔΑ  ΨΤΞΞ469ΗΔ8-ΛΦΟ    Απόφαση Ανάληψης Υποχρεωσης 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Ο Υ Μ Ε 

Συνοπτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια των εξής 

ειδών:  

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΧΥΣΗΣ ΕΓΧΥΣΗΣ  

ΓΙΑ ΤΡΙΑ (3) ΕΤΗ (ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΟΡΟΥ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ 

ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ)   με κωδικό CPV  33194000-6 

 
ως αναφέρονται στο συνημμένο 19.082,98EYΡΩ Χ 3 (τρία) έτη = 57.248,94€   

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 

    'Οσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο  διαγωνισμό  πρέπει να υποβάλλουν δακτυλογραφημένη  

προσφορά στην Ελληνική γλώσσα, στο πρωτόκολλο του Νοσοκομείου  μέχρι τις                                               

21 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ  2019  ημέρα ΠΕΜΠΤΗ  και ώρα 10.00πμ και στη συνέχεια θα ακολουθήσει 

αποσφράγιση των  φακέλων  από  την αρμόδια επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης 

διαγωνισμού. 

Αντίγραφο της διακήρυξης (δωρεάν πρόσβαση) στην  ιστοσελίδα του Νοσοκομείου www. 

agsavvas-hosp.gr, στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στο ΚΗΜΔΗΣ  και τεύχη της διακήρυξης ΔΕΝ θα 

διατίθενται από το Νοσοκομείο  

Για τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων στο διαγωνισμό δεν απαιτείται η υποβολή απόδειξης 

πληρωμής της διακήρυξης . 

Για διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να απευθύνονται τις εργάσιμες ημέρες στα 

τηλ. 210-64.09.644 και 210-6409144 

Οικονομικά 

στοιχεία 

Τεχνικές  Προδιαγραφές και Prospectus 

προσφερομένων ειδών. 

Δείγμα 

Απαραίτητα                                          +         ΝΑΙ 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ  

  Ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τους  όρους που καθορίζει η παρούσα διακήρυξη της οποίας 

αναπόσπαστο μέρος αποτελούν το  εξής παράρτημα : 

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α - Τεχνικές προδιαγραφές και ειδικές τεχνικές προδιαγραφές ΕΚΑΠΤΥ. 
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 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β – Τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), το οποίο επισυνάπτεται 

και σε επεξεργάσιμη μορφή Word στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου . 

Άρθρο 1
ο 

Τρόπος κατάρτισης και υποβολής προσφορών – Διαδικασία υποβολής 

δικαιολογητικών κατακύρωσης μόνο από τους αναδειχθέντες αναδόχους. 

1. Οι προσφορές υποβάλλονται δακτυλογραφημένες από  τους   ενδιαφερόμενους μέσα στα 

χρονικά όρια που ορίζει η διακήρυξη σε έναν φάκελο (1 πρωτότυπο και 1 αντίγραφο) υποχρεωτικά 

στην Ελληνική γλώσσα και συνοδευόμενες με  τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Οι προσφορές που 

υποβάλλονται ή περιέρχονται στην Υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο εκπρόθεσμα επιστρέφονται 

χωρίς να αποσφραγισθούν. 

2. Στον φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 

  Η λέξη “ΠΡΟΣΦΟΡΑ”. 

  Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό. 

  Ο αριθμός της διακήρυξης. 

  Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 

  Τα στοιχεία του αποστολέα. 

3. Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε φάκελο σφραγισμένο, και ο οποίος θα φέρει τις    ενδείξεις 

που   αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο 2.  

4. Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), τα οποιαδήποτε απαιτούμενα από την 

παρούσα διακ. δικαιολογητικά, οι οποιεσδήποτε απαιτούμενες από την παρούσα διακ. δηλώσεις, 

τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς καθώς και τα οικονομικά στοιχεία τοποθετούνται μέσα στον 

φάκελο. ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΥΤΩΝ ΣΕ ΞΕΧΩΡΙΣΤΟΥΣ ΥΠΟΦΑΚΕΛΛΟΥΣ.  

5. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει 

στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και 

μονογεγραμμένη από τον προσφέροντα, το δε αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των 

προσφορών πρέπει κατά τον έλεγχο να καθαρογράψει την τυχόν διόρθωση και να μονογράψει και 

σφραγίσει αυτή. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ’ αυτή διορθώσεις που την καθιστούν 

ασαφή, κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών. 

6. Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους 

της διακήρυξης ή πρόσκλησης, εκτός εάν κατά περίπτωση στην προσφορά του ρητά 

αναφέρει τα σημεία εκείνα τα οποία τυχόν δεν αποδέχεται. Στην περίπτωση αυτή, πρέπει ο 

προσφέρων να αναφέρει στην προσφορά του τους όρους της προσφοράς που είναι 

διαφορετικοί από τους όρους της διακήρυξης, προκειμένου να αξιολογηθούν.   
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7. Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να αναγράφουν τον αύξοντα αριθμό είδους, τόσο στην τεχνική 

όσο και στην οικονομική προσφορά, αναγράφοντας οπωσδήποτε επί ποινή απορρίψεως τον 

αύξοντα αριθμό είδους, όπως ακριβώς αυτός καθορίζεται στη διακήρυξη  

8. Όταν από τη διακήρυξη προβλέπεται κατάθεση δειγμάτων, αυτά πρέπει να  φέρουν 

αυτοκόλλητη ετικέτα  που  να  αναγράφει  ευκρινώς  την  επωνυμία   του  προμηθευτή,  καθώς και 

τον αύξοντα  αριθμό είδους ως ορίζεται στη  διακήρυξη. Τα δείγματα πρέπει να κατατίθενται στο 

Τμήμα Προμηθειών. 

9. Η προσφορά διαφορετικών προϊόντων στον ίδιο αύξοντα αριθμό  είδους, μπορεί κατά την  κρίση 

της επιτροπής να αποτελέσει λόγο απόρριψης  της. 

10.Η υποβολή προσφοράς  στο διαγωνισμό αυτόματα δεσμεύει τους συμμετέχοντες  ότι τα είδη 

που προσφέρουν είναι ασφαλισμένα μέχρι της αποθήκες του Νοσοκομείου και επιπλέον εφόσον 

πρόκειται για  συσκευές-μηχανήματα,  ότι εγγυώνται την απρόσκοπτη και ομαλή λειτουργία τους για 

χρονικό διάστημα ενός (1) τουλάχιστον έτους. Απόκλιση από τον όρο αυτό συνεπάγεται 

αυτομάτως απόρριψη της προσφοράς.  

11.Oι συμμετέχοντες  στο διαγωνισμό υποχρεούνται να καταθέσουν επί ποινή απορρίψεως  

συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο το συνημμένο ως Παράρτημα Β Τυποποιημένο 

Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ).   

ΠΡΟΣΟΧΗ: Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) υπογράφεται από τον 
εκπρόσωπο του οικονομικού φορέα. Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα, νοείται ο νόμιμος 
εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής 
του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής ή το αρμοδίως 
εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης 
συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης. 

12.Μετά την ολοκλήρωση της τεχνικής και οικονομικής αξιολόγησης των προσφορών και της 

ανάδειξης «προσωρινών αναδόχων» θα εκδοθεί σχετική απόφαση της αναθέτουσας αρχής, 

η οποία θα κοινοποιηθεί στους συμμετέχοντες και στην συνέχεια η αναθέτουσα αρχή 

ειδοποιεί μόνο τους προσφέροντες, στους οποίους πρόκειται να γίνει η κατακύρωση 
(«προσωρινούς αναδόχους»), να υποβάλουν τα εξής δικαιολογητικά: 

Παραπομπή στην δήλωση σας στο ΤΕΥΔ Απαιτούμενα δικαιολογητικά 

κατακύρωσης ως αποδεικτικά μέσα της 

δήλωσης σας στο ΤΕΥΔ 

Μέρος ΙΙΙ: Λόγοι αποκλεισμού  

Α: Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές 

καταδίκες 

 

Απόσπασμα σχετικού μητρώου, όπως του 
ποινικού ή ελλείψει αυτού, ισοδύναμου 
εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια 
δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-
μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της 
χώρας όπου είναι εγκατεστημένος, ο 
οικονομικός φορέας, από το οποίο 
προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι 
προϋποθέσεις. 
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Η υποχρέωση αυτή αφορά: 
α) στις περιπτώσεις ΕΠΕ, ΟΕ και ΕΕ, τους 
διαχειριστές. 
β) στις περιπτώσεις ΑΕ, τον Διευθύνοντα 
Σύμβουλο και όλα τα μέλη του ΔΣ. 
Προσοχή: Αναλόγως να υποβληθεί το 
ισχύον κωδικοποιημένο καταστατικό του 
Γ.Ε.ΜΗ. από το οποίο να προκύπτουν οι 
διαχειριστές ή ο Διευθύνων Σύμβουλος ή τα 
μέλη του ΔΣ. 
 

Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή 

φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης                     
↓ 

 
↓ 

Καταβολή φόρων Φορολογική ενημερότητα. 
 

Καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης Ασφαλιστική ενημερότητα. 
 

Γ. Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, 

σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό    

παράπτωμα                                                           
↓ 

 
 
↓ 

Παραβίαση υποχρεώσεων στους τομείς του 
εργατικού δικαίου 

Υπεύθυνη Δήλωση του οικονομικού 
φορέα με την οποία να δηλώνει τις 
πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν 
εκδοθεί σε βάρος του σε χρονικό 
διάστημα δύο (2) ετών πριν από την 
ημερομηνία λήξης της προθεσμίας 
υποβολής προσφοράς ή αίτησης 
συμμετοχής. 

Πτώχευση  Πιστοποιητικό περί μη κήρυξης σε 
πτώχευση από Πρωτοδικείο. 

 

Διευκρίνιση: Εάν κάποιο από τα απαιτούμενα αποδεικτικά μέσα δεν εκδίδεται από κάποιο κράτος-
μέλος ή χώρα, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, 
στα κράτη-μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του 
ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου 
επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της 
χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. 
Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία 
αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται κάποιο ή κάποια από τα ανωτέρω αποδεικτικά έγγραφα μέσα ή ότι τα 
έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις απαιτούμενες περιπτώσεις. 
13. Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης των αναδειχθέντων 

«προσωρινών αναδόχων», η αναθέτουσα αρχή θα προβεί σε οριστική κατακύρωση του 

διαγωνισμού. 

Άρθρο 2 – Προσφερόμενες τιμές  

Οι τιμές πρέπει να δίδονται σε ΕΥΡΩ για παράδοση ελεύθερη  στις αποθήκες του    Νοσοκομείου. 
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    Οι τιμές θα δίδονται ανά μονάδα ως εξής:  

 α) τιμή στην οποία περιλαμβάνονται όλες οι κρατήσεις, εκτός από το ΦΠΑ. 

 β) ποσοστό ΦΠΑ επί τοις % στο οποίο υπάγεται το είδος. 

     Οι προσφορές πρέπει να ισχύουν για χρονικό διάστημα ΕΞΙ (6) ΜΗΝΩΝ  και να αναγράφουν 

την αποδοχή των όρων της διακήρυξης. 

Χρόνος παράδοσης των ειδών: : Τμηματικά σύμφωνα  με τις παραγγελίες του Νοσοκομείου   

Σημείωση 1 :  

Οι εταιρείες οφείλουν να καταθέσουν Υπεύθυνη δήλωση με την οποία θα πιστοποιείται  ότι οι τιμές 

δεν  υπερβαίνουν, σε καμία περίπτωση, αυτές του Παρατηρητηρίου τιμών  της ΕΠΥ, της 

ημερομηνίας κατάθεσης της προσφοράς 

αναγράφοντας και τον κωδικό παρατηρητηρίου  που ανήκουν     

Σημείωση 2 : Σε περίπτωση κατά την οποία ολοκληρωθεί ενιαίος διαγωνισμός από νοσοκομείο 

που υπάγεται στην υγειονομική περιφέρεια ή όποιος άλλος διαγωνισμός από κεντρική αναθέτουσα 

αρχή οι τυχόν υπογεγραμμένες συμβάσεις θα διακοπούν   

Άρθρο 3
ο
 – Υποβολή ενστάσεων. 

    Για την τυχόν υποβολή ενστάσεων κατά της διαδικασίας σύναψης συμβάσεων μέσω του 

παρόντος διαγωνισμού ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 127 του Ν. 4412/16.   

  Άρθρο 4
ο  

 - Κρίσεις αποτελεσμάτων διαγωνισμού. 

     Το αρμόδιο για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού όργανο, με γνωμοδότησή 

του μπορεί να προτείνει: 

 Την κατακύρωση της προμήθειας για ολόκληρη την ποσότητα ή για μεγαλύτερη κατά ποσοστό 

30% ή για μικρότερη κατά ποσοστό 50%  (ή την κατακύρωση του διαγωνισμού εφόσον πρόκειται 

για παροχή υπηρεσιών). 

 Στην περίπτωση που οι προσφορές είναι ισότιμες  δηλαδή με την ίδια ακριβώς τιμή  το 

Νοσοκομείο επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων κατόπιν 

κλήρωσης, που θα γίνεται ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής αξιολόγησης ύστερα από έγγραφη 

πρόσκλησή του σε προκαθορισμένη ημερομηνία και ώρα . 

 Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και επανάληψή  του με τροποποίηση ή μη των 

όρων και των τεχνικών προδιαγραφών. 

 Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και προσφυγή στην διαδικασία της 

διαπραγμάτευσης. 

 Χορήγηση εξουσιοδότησης στην ενδιαφερόμενη Υπηρεσία για να προβεί στην πραγματοποίηση 

της προμήθειας. 
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 Ματαίωση της προμήθειας (ή ματαίωση του διαγωνισμού εφόσον πρόκειται για παροχή 

υπηρεσιών). 

Άρθρο 5
ο
- Σύμβαση (Πρόσκληση - Υπογραφή - Διάρκεια ισχύος). 

 Στον προμηθευτή (ή εργολήπτη) στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση του διαγωνισμού, 

αποστέλλεται εγγράφως ανακοίνωση και προσκαλείται να προσέλθει σε (10) ημέρες από την 

ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, 

προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής(εφόσον προβλέπεται).  

 Με την έγγραφη ανακοίνωση στον προμηθευτή (ή εργολήπτη), η σύμβαση θεωρείται ως 

συναφθείσα, το δε έγγραφο της σύμβασης που ακολουθεί έχει αποδεικτικό μόνο χαρακτήρα. 

 Η διάρκεια της σύμβασης για είδη με τμηματικές παραδόσεις  θα ισχύει για ΤΡΙΑ  (3)  έτη 

από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και θα μπορεί να παραταθεί  μονομερώς από το 

Νοσοκομείο χωρίς καμιά ειδοποίηση μέχρι την απορρόφηση όλων των ποσοτήτων.  

 To Noσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα μείωσης των ποσοτήτων κατά 10 %κατά την εκτέλεση της 

σύμβασης. 

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό  δεσμεύονται ότι σε περίπτωση που θα παραστεί ανάγκη 

προσφυγής σε δικαστική αρχή, καθορίζεται για όλα τα θέματα που ενδεχομένως θα προκύψουν 

από τις συμβάσεις που τελικώς θα υπογραφούν, ως τόπος εκτέλεσης η Αθήνα, υποβαλλομένων 

των προμηθευτών (ή εργοληπτών) ανεπιφύλακτα στη δικαιοδοσία τους.  

 

Άρθρο 6
ο 
- Tρόπος πληρωμής - Kρατήσεις: 

Η πληρωμή θα γίνεται μετά την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ειδών με έκδοση του 

σχετικού εντάλματος πληρωμής εντός δύο (2) μηνών. Ο προμηθευτής υποχρεούται να αναγράψει 

ευδιάκριτα στο τιμολόγιο την ακριβή ονομασία του είδους σύμφωνα με την προσφορά του και τη 

σύμβαση. 

Ο προμηθευτής κατά την πληρωμή υπόκειται στις πιο κάτω  κρατήσεις: 

 Ποσοστό 0,07% υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. επί της καθαρής αξίας του τιμολογίου (άρθρο 4 παρ.3 

του Ν.4013/2011 όπως ισχύει). 

 Ποσοστό 0,00252% για κράτηση Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. επί της καθαρής αξίας του τιμολογίου  για 

τέλος χαρτοσήμου και εισφοράς υπέρ ΟΓΑ (άρθρο 7 της Υ.Α.5143/ΦΕΚ 3335/Β/2014). 

 Ποσοστό 0,06% υπέρ Α.Ε.Π.Π. επί της καθαρής αξίας του τιμολογίου (άρθρο 350 παρ. 3 

του Ν4412/16). 

 Ποσοστό  0,00216% για κράτηση Α.Ε.Π.Π. επί της καθαρής αξίας του τιμολογίου  για 

τέλος χαρτοσήμου και εισφοράς υπέρ ΟΓΑ (άρθρο 6 της ΚΥΑ 1191/ΦΕΚ 969/Β/17). 
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 Ποσοστό 2% υπέρ Οργ. Ψυχικής Υγείας επί της καθαρής αξίας του τιμολογίου μετά την 

αφαίρεση των προηγουμένων κρατήσεων υπέρ Οργ. Ψυχικής Υγείας (άρθρο 3 του  

Ν.3580/2007).    

 Φόρος εισοδήματος 4%  επί της καθαρής αξίας μετά την αφαίρεση των ανωτέρω 

κρατήσεων (άρθρο 24 του Ν. 2198/94). ΠΡΟΣΟΧΗ: Στις υπηρεσίες ο φόρος 

εισοδήματος είναι 8%. 

O Πρόεδρος  ΔΣ –Διοικητής  

α.α. 

Η Αντιπρόεδρος ΔΣ – Αναπληρώτρια Διοικήτρια 

 

Ευανθία Γεωργιάδη 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                                  9 

 
 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α                                                            ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗ ΔΙΑΚ ΝΟ 119 

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

 

TEXNIKEΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΣΥΚΕΥΕΣ ENΔΟΦΛΕΒΙΑΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΟΡΟΥ ΓΙΑ ΤΡΙΑ (3) ΕΤΗ  

και ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΠΠΥΥ 2019  
 

    ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ  19.082,98€ Χ 3 (τρία) έτη = 57.248,94€ (συμπεριλαμβανομένου και 

του ΦΠΑ) 

                                                                  CPV  33194000-6 

1 .  ΚΩΔ ΝΟΣΟΚ 23463  ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΟΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΑ  :     -Να είναι διαφανείς 
                    -Ολα τα τμήματα να έχουν ικανοποιητική αντοχή σε  συνηθισμένες  
                     μηχανικές πιέσεις. 
                    -Να είναι λείες και απαλλαγμένες από ξένα σώματα 
                    -Να παρασκευάζονται από πρώτες ύλες που πληρούν τις προδια- 
                     γραφές της Υπ.Αποφ. 7883(ΦΕΚ.516 τεύχος δεύτερο 22/9/87) 
                    -Να είναι στείρες και ελεύθερες πυρετογόνων. 
 
ΕΙΔΙΚΑ : 
ΜΕΡΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ       ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
1  Προστατευτικά        -Να παραμένουν στη θέση τους μέχρι τη χρήση και να 
    Καλύμματα,               απομακρύνονται εύκολα. 
2  Ρύγχος διατήρησης -Κατάλληλο για το τρύπημα της φιάλης. Επιφάνεια 
                                     Λεία, άκρο αιχμηρό. 
3  Αεραγωγός              -Να έχει μικροβιοκρατές φίλτρο. 
                                    -Να διατηρεί ανεμπόδιστη τη ροή του υγρού. 
                                    -Να μήν παλινδρομεί ο αέρας. 
                                    -Η βαλβίδα του αεραγωγού να είναι προσαρμοσμένη  

      (ενσωματωμένη).Να μην  εμφανίζει απώλειες υγρού 
     από τον αεραγωγό, να φέρει καπάκι που να  
      ανοιγοκλείνει. 

                                    -Nα μην εμφανίζει απώλειες  υγρού από τον αεραγωγό. 
4  Σταγονοθάλαμος     -Απόσταση μεταξύ άκρου σταγονοσωλήνα και εξόδου 
                                     περίπου 40mm. 

                                    -Παροχή σταγόνων στους 20
ο
C  20 σταγόνες /1min   =1+/-0,1ml 

5  Φίλτρο υγρού           -Να κατακρατεί τουλάχιστον το 80% των σωματιδίων 
                                     του ελαστικού ,που πιθανόν να δημιουργούνται κατά 
                                     το τρύπημα της φιάλης 
                                     Μικροβιοκρατές διαμέτρου 15μm. 
6  Κυρίως σωλήνας     -Εύκαμπτος διαφανής άχρωμος 
                                    -Μήκος περίπου 180- 200cm  
                                    -Ισοπαχής (ίδια εσωτερική διάμετρος σε όλο το μήκος 
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                                    -Να αντέχει ελκυστική δύναμη 15Ν. 
7  Ρυθμιστής ροής       -Να είναι ανοιχτός κατά την αποθήκευση και χωρίς  
                                     προβλήματα λειτουργίας κατά τη χρήση. 
        Η κατασκευή του να είναι γερή ούτως ώστε  να μην 

      αποσπάται εύκολα. Επίσης όταν κλείνει να σταματά  
      η έγχυση 

                                    -Ογκος ροής >34,6ml 1διαλύματος γλυκόζης 40%(σε 
                                     πλήρη  λειτουργία). 
                                   - Να διαθέτει  ρυθμιστή ροής  ασφαλείας και να πιέζει καλά 

     το σωλήνα  
       - Επίσης όταν κλείνει να σταματά η έγχυση  
8  Ενδιάμεσο τμήμα     -Να είναι από latex με Υ ή πλάγια διακλάδωση 
                                      για προσθήκη     φαρμάκων                 
9  Tμήμα σύνδεσης     -Να μην υπάρχει διαφυγή αέρα στο σημείο σύνδεσης. 
                                      με εσωτερικό κώνο   (Βιδωτή σύνδεση). 
10. Eλεγχος της           -Να μην παρουσιάζει διαρροή κατά τη διαβίβαση αέρα 
     συσκευής γιά           με πίεση 200mbar από το ένα άκρο ενώ το άλλο δια- 
     στεγανότητα            τηρείται  κλειστό. 
 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ           Σύμφωνα με την Υπ.Αποφ.6404(ΦΕΚ 680 Τεύχος 
                                 Β/8-8-91) 
 
Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ     
                                -Να συσκευάζεται το προιόν πριν αποστειρωθεί 
                                 Υπ.Απ. 7883/87    και να μην αλλοιώνεται η συσκευασία 
                                 κατά την  αποστείρωση. 
Β. ΥΛΙΚΑ                 -Να έχουν πόρους που επιτρέπουν την δίοδο 
                                 αερίων αποστείρωσης όχι όμως μικροοργανισμών 
                                -Να είναι ατοξικά και να μην αλληλεπιδρούν  με το  
                                 περιεχόμενο. 
                                -Να επιτρέπουν τον οπτικό έλεγχο του περιεχομένου. 
                                -Να σφραγίζονται με ομαλή συγκόλληση. 
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ  
(Υπ.Απ. 7883/87)   -Ονομασία της συσκευής 
                               -Εμπορική επωνυμία εργοστασίου παραγωγής 
                               -Επωνυμία υπεύθυνου κυκλοφορίας. 
                               -Επεξηγήσεις γραπτές ή σε εικόνες για τη χρήση και  
                                λειτουργία της συσκευής. 
                               -Ενδειξη ότι είναι στείρα , ελεύθερη πυρετογόνων ,μη τοξική,  
                                προορίζεται να χρησιμοποιηθεί μία φορά. 
                               -Μέθοδος αποστείρωσης. 
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ :      Σύμφωνα με υπ΄αριθμ. ΔΥ7/ΟΙΚ  2480/Β ΦΕΚ 679/13-9-94 
                                 Υπουργική Απόφαση περί εναρμόνισης προς την    
                                 93/42/ΕΟΚ/ 14-6-93 οδηγία   CE. 
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ΕΤΗΣΙΑ ΠΟΣΟΤΗΣ 140.000 ΣΕΤ X 0,1048€ (πιθανή τιμή)  = 14.672,00€   

 πλέον ΦΠΑ 24% =18.193,28€ Χ 3 (τρία) έτη = 54.579,84€ 
 
 

ΚΩΔ Π.Τ.4.1.14 

 

2.  ΚΩΔ ΝΟΣΟΚ 23464        ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ  
 
ΓΕΝΙΚΑ : - Να είναι διαφανείς 
         - Ολα τα τμήματα να έχουν ικανοποιητική αντοχή σε συνηθι- 
           σμένες μηχανικές πιέσεις. 
         - Να είναι λείες και απηλλαγμένες από ξένα σώματα. 
         - Να παρασκευάζονται από πρώτες ύλες που πληρούν τις προδια- 
           γραφές της Υπ.Αποφ.7883 (ΦΕΚ 516 τεύχος δεύτερο 22-9-87) 
         - Να είναι στείρες και ελεύθερες πυρετογόνων. 
 
ΕΙΔΙΚΑ : 
ΜΕΡΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ      ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 1.Προστατευτικά          -Να  παραμένουν στη θέση τους μέχρι τη χρήση και να 
     καλύμμματα.             απομακρύνονται  εύκολα 
 2.Ρύγχος διάτρησης    - Να είναι ανθεκτικό και να διαθέτει διατρητικό ρύγχος. 
 3.Θάλαμος φίλτρου     -Να έχει φίλτρο κατακράτησης μικροσυσσωρευμάτων 
                                      στοιχείων του αίματος ή μικροπηγμάτων. 
                                     -Το φίλτρο να είναι διαφανές 
                                     -Διηθητικότητα φίλτρου: 100MESH  
                                     -Μήκος θαλάμου περίπου 6cm 
                                     -Να διατηρείται ανεμπόδιστη η ροή του υγρού(αίματος) 
                                     -Να μήν παλινδρομεί ο αέρας. 
                                    -Το αίμα να πέφτει κατευθείαν στό θάλαμο του 
                                      φίλτρου και μετά στο σταγονοθάλαμο. 
 4.Σταγονοθάλαμος      -Απόσταση μεταξύ άκρου σταγονοσωλήνα και εξό- 
                                      δου περίπου 40mm 
 5.Κυρίως σωλήνας      -Εύκαμπτος διαφανής άχρωμος  
                                      -Μήκος 180 έως 200cm 
                                      -Να αντέχει ελκυστική δύναμη 15Ν 
 6.Ρυθμιστής ροής         -Να  διαθέτει  ρυθμιστή ροής ασφαλείας  και να πιέζει   
                                       καλά το σωλήνα.  Η ροδέλα  του ρυθμιστή να είναι  
                                       μεγάλη  και να μην φεύγει. 
 7.Ενδιάμεσο τμήμα      -Να μη φέρει πλάγια διακλάδωση   για τη χορήγηση  
                                       για προσθήκη    φαρμάκων. 
 8.Τμήμα σύνδεσης        -Να μην υπάρχει διαφυγή αέρα στο σημείο  
                                       με εσωτερικό κώνο    σύνδεσης . Σύνδεση  Luer(βιδωτή  

       σύνδεση). 
9.Ελεγχος της συσκευ-  -Να μην παρουσιάζει διαρροή κατά τη διαβίβαση αέρα    ής                                    
πίεση 200mbar από το  ένα άκρο, ενώ το άλλο 
                                       διατηρείται κλειστό. Να υπάρχει  

       και δυνατότητα να σταματάει η ροή όταν τελειώνει  το 
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       αίμα που βρίσκεται υπό πίεση 200 mbar. 
10.Συσκευασία               Σύμφωνα με την Υπ.Αποφ.6404 (ΦΕΚ 680 Τεύχος  
                                       Β/8-8-91) 
Α.ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ   -Να συσκευάζεται το προιόν πρίν αποστειρωθεί  
  Υπ.Απ.7883/87             και να μήν αλλοιώνεται η συσκευασία κατά την 
                                       αποστείρωση. 
                                      -Να έχουν πιστοποιητικά ελέγχου ποιότητας  
                                       (π.χ. TUV, BUREAU VERITAS κ.τ.λ.). 
Β.ΥΛΙΚΑ           -Να έχουν πόρους που επιτρέπουν τη διόδο αε- 
                        ρίων αποστείρωσης όχι όμως μικροοργανισμών. 
                       -Να είναι ατοξικά και να μήν αλληλεπιδούν με 
                        το περιεχόμενο. 
                       -Να επιτρέπουν τον οπτικό έλεγχο του περιεχομέ- 
                        νου. 
                       -Να σφραγίζονται με ομαλή συγκόλληση. 
 

   ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ (Υπ.Απ.7883/87)         
     -Ονομασία της συσκευής 
                       -Εμπορική επωνυμία εργοστασίου παραγωγής 
                       -Επωνυμία υπευθύνου κυκλοφορίας. 
                       -Επεξηγήσεις γραπτές ή σε εικόνες για τη 
                        χρήση και λειτουργία της συσκευής. 
                       -Ενδειξη ότι είναι στείρα, ελεύθερη πυρετο- 
                        γόνων, μή τοξική προορίζεται να χρησιμοποιηθεί 
                        μία φορά. 
                       -Μεθοδος αποστείρωσης 
 

ΕΤΗΣΙΑ ΠΟΣΟΤΗΣ       5.000 ΤEM   X 0,1435€ (πιθανή τιμή ) = 717,50€  πλέον ΦΠΑ 24%= 

889,70€ Χ 3 (τρία) έτη=2.669,10€ 

 

 

ΚΩΔ Π.Τ.2.1.88 
 
    
 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:    54.579,84€  +2.669,10€= 57.248,94€  
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ΕΙΔΙΚΕΣ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ   Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ ΕΚΑΠΤΥ 
************************************************ 

ΣΥΚΕΥΕΣ ENΔΟΦΛΕΒΙΑΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΟΡΟΥ 
και ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ 

Σετ χορήγησης έγχυσης 

Σετ χορήγησης έγχυσης 

  

1.    Οι προσφερόμενες συσκευές πρέπει να είναι πιστοποιημένες από κοινοποιημένο 

οργανισμό που βρίσκεται εγκαταστημένος και λειτουργεί νόμιμα στο έδαφος ενός από τα 

Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να φέρουν σε ευκρινή θέση του τελικού 

περιέκτη τους την προβλεπόμενη σήμανση CE, η οποία απoδεικvύει την συμμόρφωσή 

τους με τις απαιτήσεις της Οδηγίας 93/42/ΕΟΚ, (ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ. 130648 - Εναρμόνιση 

της εθνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 93/42/ΕΟΚ «περί 

ιατροτεχνολογικών προϊόντων»- ΦΕΚ 2198/τευχ. Β/02-10-09). 

2.    Οι προσφερόμενες συσκευές πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του 

εναρμονισμένου προτύπου EN ISO 8536-4:2007. 

3.    Η διεργασία αποστείρωσης των προϊόντων πρέπει να επικυρώνεται και να ελέγχεται 

σύμφωνα με τις απαιτήσεις των αντίστοιχων εναρμονισμένων προτύπων. 

4.    Στην ετικέτα / συσκευασία πρέπει να αναγράφονται με ευκρινή και ευανάγνωστο τρόπο 

τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία: 

                             i.      Το όνομα ή η εμπορική επωνυμία και τη διεύθυνση του 

κατασκευαστή. Σε περίπτωση που ο κατασκευαστής δεν έχει έδρα σε χώρα της 

ευρωπαϊκής ένωσης, η ετικέτα ή η συσκευασία πρέπει να περιλαμβάνουν επιπλέον 

το όνομα και τη διεύθυνση του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του. 

                            ii.      Η ένδειξη «ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ» 

                           iii.      Η μέθοδος αποστείρωσης 

                           iv.      ο κωδικός της παρτίδας του οποίου να προηγείται η ένδειξη 

«ΠΑΡΤΙΔΑ» (ή LOT) 

                            v.      η ένδειξη της οριακής ημερομηνίας ασφαλούς χρήσεως, 

εκφραζόμενη σε έτος και μήνα 

                           vi.      η ένδειξη ότι το προϊόν προορίζεται για μία και μόνη χρήση 

                          vii.      οι ειδικές συνθήκες αποθήκευσης 

                         viii.      κάθε προειδοποίηση ή/και ληπτέα προφύλαξη 

Οι ανωτέρω πληροφορίες μπορεί να παρέχονται υπό μορφή συμβόλων. 

5.    Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό πρέπει να δηλώσουν στην τεχνική τους προσφορά 

το εργοστάσιο κατασκευής των συσκευών  καθώς και τον τόπο εγκατάστασής του. 

6.    Κατά την διάρκεια εκτέλεσης των συμβάσεων η ημερομηνία παράδοσης των συσκευών 

δεν θα πρέπει να απέχει περισσότερο από 6 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής τους. 
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7.    Ουσιώδης διευκρίνιση : η τοποθέτηση των επισημάνσεων της συσκευασίας, που 

αναφέρονται παραπάνω και θεωρούνται ουσιώδεις προϋποθέσεις για την αποδοχή των 

προσφερομένων προϊόντων, ή όποιων άλλων επισημάνσεων, πρέπει να έχει γίνει 

αποκλειστικά και μόνον από το πρόσωπο ή την επιχείρηση που θεωρείται 

κατασκευαστής των προϊόντων σύμφωνα με τις διατάξεις της οδηγίας 93/42/ΕΟΚ, 

(ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ. 130648 - ΦΕΚ 2198/τευχ. Β/02-10-09). Προσφορές προϊόντων που 

φέρουν επισημάνσεις πάσης φύσεως που έχουν τοποθετηθεί, σε οποιοδήποτε μέρος της 

συσκευασίας τους, από τρίτους, ακόμη και εάν οι τρίτοι αυτοί διαθέτουν την ιδιότητα 

του διανομέα, εισαγωγέα ή εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου, απορρίπτονται ως 

απαράδεκτες. Τυχόν παράβαση του όρου αυτού κατά την διάρκεια εκτέλεσης των 

συμβάσεων θα αποτελεί λόγο μη αποδοχής των παραδιδόμενων υλικών. 

Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης δείγματα των προϊόντων δύναται να ελέγχονται ως 

προς τη στειρότητα και τη συμμόρφωσή τους με το ανωτέρω πρότυπο. Τυχόν μη συμμόρφωση θα 

αποτελεί λόγο μη αποδοχής των παραδιδόμενων υλικών 

 

ΕΙΔΙΚΕΣ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ   Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ ΕΚΑΠΤΥ 
************************************************ 

ΣΥΚΕΥΕΣ ENΔΟΦΛΕΒΙΑΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΟΡΟΥ 
και ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ 

 

Σετ μετάγγισης 

Σετ μετάγγισης 

  

1.    Οι προσφερόμενες συσκευές πρέπει να είναι πιστοποιημένες από κοινοποιημένο 

οργανισμό που βρίσκεται εγκαταστημένος και λειτουργεί νόμιμα στο έδαφος ενός από τα 

Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να φέρουν σε ευκρινή θέση του τελικού 

περιέκτη τους την προβλεπόμενη σήμανση CE, η οποία απoδεικvύει την συμμόρφωσή 

τους με τις απαιτήσεις της Οδηγίας 93/42/ΕΟΚ, (ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ. 130648 - Εναρμόνιση 

της εθνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 93/42/ΕΟΚ «περί 

ιατροτεχνολογικών προϊόντων»- ΦΕΚ 2198/τευχ. Β/02-10-09). 

2.    Οι προσφερόμενες συσκευές πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του 

προτύπου EN ISO 1135-4:2004. 

3.    Η διεργασία αποστείρωσης των προϊόντων πρέπει να επικυρώνεται και να ελέγχεται 

σύμφωνα με τις απαιτήσεις των αντίστοιχων εναρμονισμένων προτύπων. 

4.    Στην ετικέτα / συσκευασία πρέπει να αναγράφονται με ευκρινή και ευανάγνωστο τρόπο 

τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία: 

                          i.          Το όνομα ή η εμπορική επωνυμία και τη διεύθυνση του 

κατασκευαστή. Σε περίπτωση που ο κατασκευαστής δεν έχει έδρα σε χώρα της 

ευρωπαϊκής ένωσης, η ετικέτα ή η συσκευασία πρέπει να περιλαμβάνουν επιπλέον 

το όνομα και τη διεύθυνση του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του. 

                         ii.          Η ένδειξη «ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ» 

                        iii.          Η μέθοδος αποστείρωσης 
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                       iv.          ο κωδικός της παρτίδας του οποίου να προηγείται η ένδειξη 

«ΠΑΡΤΙΔΑ» (ή LOT) 

                        v.          η ένδειξη της οριακής ημερομηνίας ασφαλούς χρήσεως, 

εκφραζόμενη σε έτος και μήνα 

                       vi.          η ένδειξη ότι το προϊόν προορίζεται για μία και μόνη χρήση 

                      vii.          τις ειδικές συνθήκες αποθήκευσης 

                     viii.          κάθε προειδοποίηση ή/και ληπτέα προφύλαξη 

Οι ανωτέρω πληροφορίες μπορεί να παρέχονται υπό μορφή συμβόλων. 

5.    Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό πρέπει να δηλώσουν στην τεχνική τους προσφορά 

το εργοστάσιο κατασκευής των συσκευών  καθώς και τον τόπο εγκατάστασής του. 

6.    Κατά την διάρκεια εκτέλεσης των συμβάσεων η ημερομηνία παράδοσης των συσκευών 

δεν θα πρέπει να απέχει περισσότερο από 6 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής τους. 

7.    Ουσιώδης διευκρίνιση : η τοποθέτηση των επισημάνσεων της συσκευασίας, που 

αναφέρονται παραπάνω και θεωρούνται ουσιώδεις προϋποθέσεις για την αποδοχή των 

προσφερομένων προϊόντων, ή όποιων άλλων επισημάνσεων, πρέπει να έχει γίνει 

αποκλειστικά και μόνον από το πρόσωπο ή την επιχείρηση που θεωρείται 

κατασκευαστής των προϊόντων σύμφωνα με τις διατάξεις της οδηγίας 93/42/ΕΟΚ, 

(ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ. 130648 - ΦΕΚ 2198/τευχ. Β/02-10-09). Προσφορές προϊόντων που 

φέρουν επισημάνσεις πάσης φύσεως που έχουν τοποθετηθεί, σε οποιοδήποτε μέρος της 

συσκευασίας τους, από τρίτους, ακόμη και εάν οι τρίτοι αυτοί διαθέτουν την ιδιότητα 

του διανομέα, εισαγωγέα ή εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου, απορρίπτονται ως 

απαράδεκτες. Τυχόν παράβαση του όρου αυτού κατά την διάρκεια εκτέλεσης των 

συμβάσεων θα αποτελεί λόγο μη αποδοχής των παραδιδόμενων υλικών. 

8.    Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης δείγματα των προϊόντων δύναται να 

ελέγχονται ως προς τη στειρότητα και τη συμμόρφωσή τους με το ανωτέρω πρότυπο. 

Τυχόν μη συμμόρφωση θα αποτελεί λόγο μη αποδοχής των παραδιδόμενων υλικών. 
 

 


